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Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

dot. Dostawa sprz¢tu medycznego jednorazowego uzytku dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.
Edmunda Biernackiego w Opocznie, znak sprawy 21/2019

Ponizej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentéw i odpowiedzi Zamawiajacego

Pytanie 1

Zwracamy sig z prosba o dopuszczeni w zadaniu 6 kateteréow do HSG o dlugosci sondy 400mm, balonik na
cewniku o poj. 1 ml. W zastawie strzykawka 3 ml, sterylny — jak dotychczas stosowane przez Zamawiajacego.
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie 2

Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie w zadaniu 33 produktu jak dotychczas stosowanego przez
Zamawiajacego:

poz. 1 Kaniula przeznaczona do wprowadzania do tgtnic obwodowych z zaworem odcinajacym zapobiegajacym
wstecznemu wyplywowi krwi w jednym standardowym rozmiarze 20 G x 45 mm — jak dotychczas stosowane
przez Zamawiajgcego

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 34 poz. 4 i dopusci:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwiazkéw amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji powierzchni sprzetu medycznego wrazliwego na dziatanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekc;ji
powierzchni sprzgtu medycznego ze szkla, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkla akrylowego. Do
zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatoréw. Dopuszczenie producenta glowic USG. Mozliwosé uzycia na
oddzialach noworodkowych. Bez zawartoéci aldehydow i fosforanéw, nie odbarwiaja dezynfekowanych
powierzchni. Spektrum dziatania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1
minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwigzkéw amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na dziatanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzetu medycznego ze szkla, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkla akrylowego. Do
zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatoréw. Dopuszczenie producenta glowic USG. Mozliwosé uzycia na
oddziatach noworodkowych. Bez zawartosci aldehydéw i fosforan6w, nie odbarwiaja dezynfekowanych
powierzchni. Spektrum dziatania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1
minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDYV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVYV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwiazkéw amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji powierzchni sprz¢tu medycznego wrazliwego na dziatanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzgtu medycznego ze szkla, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkla akrylowego. Do
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zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,

sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatoréw. Dopuszczenie producenta glowic USG. Mozliwoéé uzycia na
oddziatach noworodkowych. Bez zawartoéci aldehydéw i fosforanéw, nie odbarwiaja dezynfekowanych
powierzchni. Spektrum dziatania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1
minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiajacy nie wydzieli, ale dopusci. Ilosci podane w STWZ, prosimy o wlasciwe przeliczenie,
odpowiadajgce zapotrzebowaniom Zamawiajacego.

Zadanie 1, poz. 5-7

Czy zamawiajgcy dopusci strzykawki z jednostronna, czytelng skala w kontrastowym kolorze?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 1, poz. 5-7

Proszg Zamawiajacego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podziat pakietu zwiekszy konkurencyjnosé postgpowania,
umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw a Panistwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych
ofert jakosciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja bedzie ograniczona do kilku konkuren-
tow, a Zamawiajacy otrzyma wyceng o zawyzonej wartosci w stosunku do wartosci rynkowej.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igla biorcza
dwukanalowa, trOjptaszczyznowa, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1
ml+/-0,1 ml, dlugosé¢ catkowita komory kroplowej 62 mm, dlugo$é czgsci wykonanej z przezroczystego PVC 55
mm , z filtrem  filtr ptynu o wielkosci oczek 15um, rolkowy regulator przepltywu - facznik LUER-LOCK z
ostonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugosé drenu 150
cm?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ,

Zadanie 3, poz. 1

Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania ptynéw z komorg kroplowa wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w calosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko
komory bez PVC.

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku

rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa
sztucznego?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ,

Zadanie 3, poz. 1

Prosimy aby zamawiajacy dopuscil przyrzady bez nazwy wystepujace; bezposrednio na przyrzadzie. Takie
rozwigzanie nie ma wplywu na jako$¢ produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast pelng identyfikacje

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe
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dane techniczne przyrzadu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w STWZ.

Zadanie 3, poz. 3

Czy zamawiajacy dopusei przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS, jatowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200um, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igla biorcza
dwukanalowa, trojplaszczyznowo S$cigta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dt. komory
kroplowej 7,5 cm w czgéci przezroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, tacznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep
na dren, dren o dlugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia, sterylizowany tlenkiem
etylenu objetosé komory kroplowej — 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w STWZ.

Zadanie 3, poz. 3

Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania krwi z komorg kroplowa wykonana z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko
komory bez PVC.

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ,

Zadanie 3, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na
umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami STWZ.

Zadanie 3, poz. 3

Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie. Takie
rozwigzanie nie ma wptywu na jako$¢ produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast pelng identyfikacje
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe
dane techniczne przyrzadu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odp. Zamawiajgcy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 3, poz. 1 oraz poz.3

Czy zamawiajacy wydzieli poz.1 i poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli innym firmom , specja-
lizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajgcemu
na osiggnigcie oszczednosci i wymiernych korzysci finansowych?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ,

Zadanie 4, poz. 1
Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem

ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci

Zadanie 4, poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem
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Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci

Zadanie 4, poz. 1
Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem

ilosci z zaokragleniem w goére do pelnych opakowar.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci

Zadanie 7, poz. 9
Prosz¢ Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 7. Podzial pakietu zwigkszy konkurencyjnos$é postepo-

wania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw a Pafistwu pozyskanie rzeczywiscie ko-
rzystnych ofert jakosciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja bedzie ograniczona do kilku
konkurentéw, a Zamawiajacy otrzyma wyceng o zawyzonej wartosci w stosunku do wartosci rynkowej.

Odp. Nie, zgodnie z zapisami STWZ.

Zadanie 7, poz. 9

Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem

ilosci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz. 5-6,

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem

ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz. 9,14

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilo-

$ci z zaokragleniem w gore do petnych opakowari.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz.10

Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilo-

$ci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz.11

Prosimy Zamawiajagcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilo-

sci z zaokragleniem w gére do pelnych opakowar.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz. 29

Czy zamawiajacy dopusci worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu,
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bez lateksu i PCW, ze skalg co 100 ml, skala do 1,5 I, zakoriczony obrecza w systemie "okrgé i zamknij", z
instrukcja uzytkowania w postaci piktogramu umieszczong na kazdym worku?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopusSci

Zadanie 20, poz. 29

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilo-

$ci z zaokragleniem w gére do peinych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 20, poz. 5-8,1013,20-22,

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 5-8,1013,20-22 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiaja-

cemu na osiagnigcie oszczgdnosci i wymiernych korzysci finansowych?
Odp. Nie, zgodnie z zapisami STIWZ.
Zadanie 22, poz. 1

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilo-

Sci z zaokragleniem w gére do pelnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci
Zadanie 22, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem

ilodci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopusci

Dot. Zad. 31 poz.3 Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy, poliuretanowy, wykona-
ny z biokompatybilnego materiatu zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji
bocznej do $ciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworéw, z koncéwka schodkows, z przyjaznymi
dla pacjenta zakrzywionymi przedtuzaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i dlugosciach: 17 cm, 20 cm, 25 ¢m z na-
drukiem objgtosci wypeinienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w sktad ktérego wehodzi: igla z koncowka echoge-
niczna, rozmiar 18 G x 7 cm, diugi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i koncowka typu J, wymiary 0,035 cala x 70
cm, strzykawka 10 ml z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, roz-
miar 16 FR x 15 cm, tacznik prowadzacy typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwa przylepna,

opatrunki, skrzydetko mocujace cewnik (na szwy) oraz mandryny ulatwiajgce zalozenie cewnika?

Odp. Nie, zgodnie z zapisami STWZ.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 3 z zadania 31 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

el



Odp. Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

pakiet 12 poz. 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie wkladow o pojemnosci 2L lub 3 L ( do wyboru przez
Zamawiajacego).

Odp. Zamawiajacy dopusci pod warunkiem kompatybilnosci ze ssakiem Medela

Pytanie nr 2

Dotyczy § 8, ust. 1

Wnosimy o zmiang zapisu umowy dotyczacych zastrzegania kar umownych i obnizenie ich wysokosci w
nastgpujacym zakresie:

- §7 ust. 1 do kwoty 5% wartosci niedostarczonej czesci zamowienia,

- §7 ust. ust. 2 do kwoty 0,1 wartosci niedostarczonej czeéci zamowienia

Nalezy si¢ zgodzi¢ ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego, ktory traktuje kare umowna wprowadzong do umowy w
ramach swobody kontraktowania, jako tg ktorej celem jest zapewnienie skutecznosci wigzi powstalej miedzy stro-
nami w ramach zawartej umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V
CSK 85/08, LEX nr457785). Tenze zaznacza jednak, ze ,,W sytuacji, gdy kara umowna réwna si¢ badZ zblizona
jest do wysokosci wykonanego z op6znieniem zobowigzania, w zwiazku z ktérym jg zastrzezono, mozna ja uwa-
za¢ za razgco wygdrowang” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr2534), takze wtedy kara umowna
moze zosta¢ uznana za razaco wygérowana, gdy ,.w zastrzezone wysokosci jawi¢ si¢ bedzie jako nieadekwatna™
(Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr491137). Kara umowna ma na celu zdyscypli-
nowanie wykonawcy, jednak ze okreslenie jej przez Zamawiajacego na razgco wysokim poziomie prowadzi do
naruszenia zasady wspélzycia spofecznego i powoduje nadmierng nieréwno$¢ stron.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt

Dotyczy postanowien SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli wyko-
nawca, ktory nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z ofertg. Zgod-
nie z interpretacjg przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzedu Zaméwien
Publicznych - ,,Zamawiajacy powinien przyja¢ o$wiadczenie wykonawcy o braku przynaleznosci do jakiejkol-
wiek grupy kapitatlowej badZ przynaleznosci do grupy kapitalowej zlozone wraz z oferts, w sytuacji gdy w poste-
powaniu zlozono jedng oferte lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu. Oéwiadczenie o braku
przynaleznosci do grupy kapitatlowe] zlozone wraz z oferta, niezaleznie od ilodci ofert lub wnioskéw o dopuszcze-
nie do udzialu w postgpowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z — postepowania, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku pamigta¢, ze jakakolwiek zmiana sytu-
acji wykonawcy w toku postgpowania (wlgczenie do grupy kapitalowej) bedzie powodowata obowiazek aktuali-
zacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz uzna za spelniony w/w wymog jesli wykonawca przedstawi stosowne
oSwiadczenie wraz z oferts.

Dotyezy projektu umowy § 8 ust.,2,3,4

Nawigzujgc do projektu umowy stanowigcej element SIWZ wnosimy do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany w
wielkosci kar umownych do poziomu odsetek ustawowych ( ust. 2) tj do wysokosci 0,1% oraz

0 zmiang brzmienia ww. paragrafu umowy ust. 3.4 tak aby kary umowne naliczane byly od wartoéci netto
niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartosci umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwloke w platnosciach naliczane sg od wartosci niezaptaconych faktur w terminie a nie
od warto$ci wystawionych faktur w miesiacu. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie sa réwnoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane byty tylko od wartosci netto nie wykonanego $wiadczenia.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 5

Wnosimy o modyfikacje ww. zapisu na:

Jezeli zwloka w dostarczeniu towaru przekroczy 14 dni z winy Wykonawcy Zamawiajacy ma

prawo odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania
zamoOwienia.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

L™



Zadanie 30 poz.1-4

Prosimy Zamawiajacego o mozliwos¢ zaoferowania masek tlenowych czystych mikrobiologicznie bez
obrotowego acznika, z elastycznym drenem tlenowym dopasowujacym si¢ do pozycji pacjenta, spelniajace
pozostale zapisy, dodatkowo wszystkie produkty pozbawione sg szkodliwych ftalanéw.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Zadanie 1, pozycje 9 - 15

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrebnego zadania?
Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$é postepowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej liczbie
wykonawcéw a Pafistwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrgbnego zadania?
Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postepowania, umozliwi réwniez ztozenie ofert wigkszej liczbie
wykonawcdw a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zadanie 15, poz.1

Czy Zamawiajacy dopudci rgkawice o nieznacznej réznicy w gruboéciach: palec: 0,11 mm +/-0,02,
dioni: 0,10 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,07 mm +/-0,01, w kolorze biato-kremowym, pozostale parametry zgodne z
SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pod warunkiem pozostalych parametréw zgodnych z STWZ.

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice diagnostyczne, nitrylowe o nieznacznej réznicy w grubosci: palec: 0,08 mm
+/-0,01, don: 0,07 mm +/-0,01 oraz $redniej sile zrywania 6,5N?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pod warunkiem pozostalych parametréw zgodnych z STWZ.

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne, nitrylowe o nieznacznej réznicy w grubosci: dton: 0,08 mm
+/-0,01 oraz sile zrywu min 6,5N i posiadajacej badania wg metodologii EN PN374-3 na co najmniej 9 substancji
chemicznych (bez cytostatyk6éw), pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie dopusci

Pakiet 15, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice pakowane a’100 , 2’180 lub a’200 z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilosci opakowan?
Odp. Tak

Pakiet 15, poz.2 Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice diagnostyczne, nitrylowe w opakowaniu a’200 sztuk dla roz-
miaru XS-L, a’180sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo$ci?

Odp. Tak

Pakiet 15, poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice przebadane zgodnie z norma ASTM F1671, badajacej odpornosé materiatow
na przenikanie krwiopochodnych patogenow?

Odp. Zamawiajacy dopusei

Pakiet 15, poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilosci?

Odp. Tak

Zadanie 16, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice w kolorze naturalnego lateksu (kremowy), z poziomem protein 89 pg/g,
grubosci: palec: 0,16 mm +/-0,02, dlofi: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,12 mm +/-0,02, sita zrywu przed

starzeniem min. 9N, pozostale wymagania zgodnie z STWZ?

Odp. Zamawiajycy dopusci



Zadanie 16, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci regkawice w kolorze biato-kremowym, z poziomem protein max 94 pg/g, gruboscei:
palec: 0,23 mm +/-0,02, dton: 0,19 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,18 mm +/-0,02, pozostate wymagania zgodnie z
SIWZ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie 17, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci regkawice chirurgiczne o nieznacznej réznicy grubosci na palcu 0,33+0,01 mm, na dtoni
0,27+0,02 mm, na mankiecie 0,22+0,01 mm, dlugosci rekawicy 278 mm w rozmiarze 5,5 oraz rozciagliwosci
przed starzeniem min 780%, pakowane po 40par w dyspenserze, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Dopusci, pod warunkiem pelnej rozmiaréwki

Zadanie 17, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice w rozmiarze 6,0 w zamian za rozmiar 5,5?
Odp. Nie

Zadanie 17, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o rozciagliwosci przed starzeniem min 820% oraz sile zrywajacej przed
starzeniem min 28N?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Pakiet 17, poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice o dtugosci 480+10mm, grubosci na palcu 0,33+0,40 mm, na dtoni 0,27+0,35
mm, z poziomem AQL-1,5, pozostale wymagania zgodnie z SITWZ?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pakiet 17, poz.3

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu: rekawice pozbawione tiuraméwi MBT, a w przypadku negatywnej
odpowiedzi prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie pozycji do osobnego Zadania.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 18, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Pezzera w rozmiarach CH 12 — CH 40?
Odp. Zamawiajacy dopusci.

Zadanie 18, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania posiadajace barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze oraz
numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 20, pozycja 9
Czy Zamawiajacy dopusci wyceng elektrod za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilosci na 600 opakowan?

Odp. Tak

Zadanie 20, pozycja 11

Czy zamawiajgcy dopusci wyceng kieliszkow za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem i zaokragleniem ,,w gore”
ilosci do 223 opakowan
Odp. Tak

Zadanie 20, pozycja 14

Czy nie nastapita oczywista omytka pisarska w kolumnie ,j.m.” i Zamawiajacy oczekuje zaoferowania 20
opakowan a’50 szt. Elektrod?

Odp. Tak

Zadanie 20, pozycja 20
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacze o dlugosci 52mm?
Odp. Tak



Zadanie 20, pozycja 26

Czy Zamawiajacy oczekuje silikonowych sond Sengstakena, jak dotychczas stosowane w Paristwa placéwee?
Odp. Tak

Zadanie 20, pozycja 29
Czy Zamawiajacy dopusci worki na wymiociny o pojemnosci 1000m1?
Odp. Tak

Zadanie 22, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci zamknigty system do godzinowej zbiérki moczu z dwiema zastawkami antyzwrotnymi:
w worku zbiorczym oraz w drenie (na wejéciu do komory pomiarowe;j), zamiast w taczniku do cewnika Foleya, z

komorg kroplowg skalowang co 1ml w zakresie 3ml — 40ml, jak dotychczas stosowany w Parstwa placéwce?
Odp. Zamawiajgcy dopusci

Zadanie 24, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o ponizszym skladzie?

1 eseta plastikowa niebieska, df. 13 ecm 1 szt.
D Rekawice lateksowe, bezpudrowe rozm. M 2 szt.
3 [Tupfery gazowe $r. 2,5cm (15¢cmx15¢m) 5 szt.
o Pojemnik plastikowy okragly 120 ml 1 szt.
5 Strzykawka 3-cze$ciowa 10 ml Luer 1 szt.
5 [gla iniekcyjna (0,8 x 40mm) 1 szt.
7 Serweta operacyjna 50cm x 75¢m 2 warstwowa, z centralnym otworem o §r. 7 cm [ szt.
8 Serweta operacyjna S0cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwg celulozowa 1 szt.
0 Worek do zbidrki moczu z zaworem 21 1 szt.
10 [Cewnik Foley dwudrozny CH 18 bal. 30-50ml z plastikowg zastawka 1 szt.

Zestaw w opakowaniu papier-folia.

Etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentaciji medyczne;j.
Odp. Zgodnie z STWZ

Zadanie 24, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o ponizszym skladzie?
1 Peseta plastikowa niebieska, dt. 13 cm 1 szt.
2 Strzykawka 3-czesciowa 2 ml Luer 1 szt,
3 Strzykawka 3-czesciowa 5 ml Luer 1 szt
g Opatrunek z wktadem chionnym, wikninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm 1 szt
5 Kompres z gazy 17N 8W 7.5¢cmx7,5¢m 10 szt.
5 [ola iniekcyjna 0,5 x 25 mm 1 szt.
7 [ela iniekcyjna 1,2 x 40 mm 1 szt.
g Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa 1 szt.
2 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o ér. |l szt.

7 cm

Zestaw w opakowaniu papier-folia.

Etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medyczne;j.
Odp. Zgodnie z STWZ.

Zadanie 24, poz. 3

1. Czy Zamawiajacy dopusci serwete 2-warstwowa (celuloza + folia PE) 50cm x 70cm o gramaturze 54
g/m2?

2. Czy Zamawiajacy dopusci serwetg widkninowa dwuwarstwowa (polipropylen/polietylen) o gramaturze
56 g/m2 w rozmiarze 50cm x 75¢m z centralnym otworem przylepnym o $rednicy 7cm?

3. Czy Zamawiajgcy dopusci imadto metalowe Mayo Hegar o dt. 15¢m?

4. Czy Zamawiajacy dopusci fartuch chirurgiczny ze standardowym rekawem?



Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 24, poz. 4
1. Czy Zamawiajacy dopusci serwetg 2-warstwowg (celuloza + folia PE) 50cm x 70cm o gramaturze 54
g/m2?

2. Czy Zamawiajacy dopusci serwete 2-warstwowa (polipropylen/polietylen) 50cm x 75¢m o gramaturze
54 g/m2 z otworem o $rednicy 7cm?

3. Czy Zamawiajacy dopusei tupfery 20-nitkowe?

4. Czy Zamawiajacy dopusci pakowanie papier-folia z dodatkowo dotgczona do zestawu miseczka
120m1?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 24, poz. 5
1. Czy Zamawiajacy dopusci serwete na stol narzedziowy z widkniny dwuwarstwowej o gramaturze
63g/m2 w rozmiarze 150x190 ¢cm?

2. Czy Zamawiajgcy dopusci pokrowiec na koficzyng dolng 70cm x 120cm wykonany z widkniny SMS o
gramaturze 50 g/m2?

w

Czy Zamawiajacy dopusci tupfery 20-nitkowe?

4. Czy Zamawiajacy dopusci nozyczki metalowe do cigcia pepowiny diugosci 12em?

5. Czy Zamawiajacy dopusci serwetg z wiokniny kompresowej o gramaturze 65 g/m2?

6. Czy Zamawiajacy dopusci nozyczki do cigcia krocza BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm?

7. Czy Zamawiajacy dopusci korcang plastikowy o diugosci 23cm?

8. Czy Zamawiajacy dopusci opakowanie typu TYVEK z etykieta A4 z 4 etykietami typu TAG do wkleje-
nia do dokumentacji medyczne;j?

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Zadanie 25, pozycje 1-2

Czy Zamawiajacy dopusci dren z bagnetem o dlugosci 340mm +/- 10mm?
Odp. Zgodnie z STWZ.

Zadanie 26, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrgbnego zadania?
Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$¢ postepowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wigkszej liczbie
wykonaweow a Paristwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng nakluwaczy za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilosci na 300
opakowan?

Odp. Tak

Pytanie nr 1 pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje nr 1 i utworzy z niej odrebne zadanie?



Odp. Nie

Pytanie nr 2 pakiet nr 20 poz. 29

Czy Zamawiajacy dopusci worki na wymiociny o poj. 1,5 1?
Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 3 pakiet 34 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci opakowanie papier/folia?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 4 pakiet 34 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci Gotowe do uzycia antyseptyczne myjki w postaci $ciereczki do mycia ciala,
dezynfekcji i pielegnacji skéry i ciata pacjenta, hypoalergiczne, testowane dermatologicznie, nasgczone 2%
roztworem chlorheksydyny,o skladzie: Aqua, chlorherdine digluconate, propylen glycol, PEG-6, bis-PEG/PPG-20
dimeticon, bez alkoholu? . Wymiary pojedynczej sciereczki ro 33x23 cm Opakowanie FLOW-PACK.

Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.

Pytanie nr 5 pakiet 34 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci Pakowane w opakowania typu Flow Pack po 4 sztuk z mozliwoscig podgrzania w

kuchence mikrofalowej z przeliczeniem ilosci. ?
Odp. Zamawiajacy dopusSci.
Pytanie nr 6 pakiet 34 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci Czepek do mycia wlosow bez uzycia wody, do higieny osobistej pacjentéw obloznie
chorych oraz w sytuacjach ograniczonego dostgpu wody. Czepek nasgczony szamponem z odzywka, do mycia
wiloséw bez koniecznosci splukiwania woda. Stosowane w temperaturze pokojowej oraz z mozliwoécia
podgrzania w kuchence mikrofalowej przez 15-20 sekund ( w opakowaniu) bez dodatkowego uzywania wody.
Wykonany z 70% PE-polietylen oraz 30% wiskozy, z gumka.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 7 pakiet 34 poz. 4
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Odp. Zamawiajacy dopusci
Pytanie nr 7 pakiet 32 poz. 2
Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje nr 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Odp. Nie
Pytanie nr 8 pakiet nr 32 poz. 3

Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu Mozliwosé stosowania tyzki w polu magnetycznym- potwierdzenie od
producenta.

Odp. Nie

Pytanie nr 9 pakiet 32 poz.3

Czy Zamawiajacy dopusci oswiadczenie wykonawcy o Mozliwosci stosowania tyzki w polu magnetycznym/.
Odp. Nie

Pytanie nr 10 pakiet 32 poz. 5

Czy Zamawiajgcy dopusci Zamknigty system do pobierania probek z drzewa oskrzelowego, sterylny,
przezroczysta, stozkowata probéwka o poj 10 — 15 ml. Eaczniki pasujgce do kazdego typu cewnika do odsysania.

Z kontrolg odsysania.
QA



Odp. Zamawiajacy dopusci
Pytanie nr 11 pakiet 32 poz. 7

Czy Zamawiajgcy dopusei Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV z migkka koficéwka, w
min. 2 rozmiarach: CHO06 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 -3-5,0 oraz CH10 dla rurek intubacyjnych w
rozmiarze 4,0-5,5, CH 14 6,0-10,0?

Odp. Zamawiajacy dopusci
Pytanie nr 12 Pakiet 32 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci Obwdd oddechowy do respiratora dla dorostych, 2 karbowane RURY wewnatrz di.
180cm, kolanko z fgcznikiem Y, mikrobiologicznie czyste, mozliwo$é stosowania przez min. 7 dni u jednego

pacjenta w oddziale intensywnej terapii.
Odp. Zamawiajacy nie dopusci
Pytanie nr 13 pakiet 32 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci Obwod oddechowy do respiratora dla dorostych, 2 RURY karbowane wewnatrz di.
180cm, karbowana rura do worka oddechowego dt. 100 cm, worek oddechowy 2 1, kolanko z tgcznikiem Y z

portem CO2, mikrobiologicznie czyste
Odp. Zamawiajacy nie dopusci
Pytanie nr 14 pakiet 32 poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci Maski krtaniowe, wykonane z silikonu, sktadajace sie z trzech elementéw trwale ze
sobg polaczone : rurki powietrznej , maski , nadmuchiwanego mankietu niskocisnieniowego. Rozmiar maski
kodowany odpowiednim kolorem na opakowaniu, dostgpne w roz. : 1,0 ( waga powyzej 5 kg) ; 1,5 (waga od 5 do
10 kg) ; 2,0 ( waga 10-20 kg); 2,5 ( waga 20-30 kg: 3,0 ( waga 30-50 kg 0 ; 4,0 ( waga 50-70 kg ) ; 5,0 ( 70-100

kg ) ilo$ci w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego
Odp. Zamawiajacy dopusci
Pytanie nr 15 pakiet 32 poz. 12

Czy Zamawiajacy dopusci Maski anestetyczne ( do workéw ambu z nienadmuchiwanym, precyzyjnie sie
dopasowujgcym mankietem , kodowanym kolorystycznie w rozm. : 1- rézowy, 2-z0tty; 3-zielony; 4 — czerwony ;

5 — niebieski. W zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego
Odp. Zamawiajgcy dopusci

Pytanie nr 15 pakiet 32 poz. 1

ol



Czy Zamawiajacy dopusci Czy zamawiajacy dopusci z jako produkt réwnowazny ZAMKNIETY SYSTEM DO
ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ/TRACHEOSTOMIJINE] o nastepujacych cechach :

* posiada zintegrowany podwdjnie obrotowy tacznik 15 mm o kacie 45° do podtaczenia rurki i respiratora

* posiada obrotowy port do przeptukiwania cewnika (port do irygacji) o dlugosci ok 8 cm zamykany kapturkiem
zamocowanym do portu kompatybilny z fiolka 10 m] NaCl

* posiada zamykany port do podawania lekéw wziewnych (MDI)

* posiada przeZroczysta komore pozwalajgcg na obserwacje wydzieliny pacjenta, ktéra izoluje drobnoustroje i jest

uszczelniona prézniowo co zmniejszajaca ryzyko VAP oraz infekcji krzyzowej

* posiada zabezpieczenie Iacznika podcisnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposéb

zapobiegajacy zagubieniu

* regulacja podcisnienia nastgpuje poprzez zawér kontroli sily ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz
informacjg ,,OPEN"

* blokada zaworu regulacji sity ssania nastepuje poprzez jego obrét o 90° lub 180°

* posiada suwak umozliwiajacy pelne zamknigcie/otwarcie przeptywu bez koniecznodci rozmontowania catosci

systemu

* system wyposazony w Klips pozwalajacy na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurka intubacyjng bez

uszkodzenia elementéw

* cewnik zakoriczony atraumatycznie niebieska migkka obwédka, zaokraglony, bez ostrych krawedzi, wyposazony

w czarng obwédke pozwalajacg na jego wizualizacje podezas przeplukiwania

* cewnik wyposazony w dwa otwory boczne ulozone naprzemianlegle oraz znaczniki glebokodci skalowane co 1

cm

* oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na koncu cewnika, na zaworze kontroli sily ssania oraz kolorystycznie

(zgodnie z standardem ISO) na obwédce laczace]j pozostale elementy systemu z rgkawem ochronnym

* w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w jezyku angielskim

* system stanowi integralng calo$¢ i jest gotowy do uzycia bezposrednio po wyjeciu z opakowania bez

koniecznosci montazu dodatkowych akcesoriéw
* sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

* jednorazowego uzytku z mozliwoscia stosowania do 72 godzin

* pakowany w rekaw papierowo-foliowy a\[/{z‘('



* dtugoé¢ 60 cm dla rurek intubacyjnych , 34 cm dla rurek tracheotomijnych ?
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ

Zadanie 24

Poz. nr 1 —czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do cewnikowania w nastepujacym
sktadzie:
- 1 x para rgkawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x serweta wiékninowa 45 x 75 cm
- 1 x kleszezyki plastikowe, 14 ¢m
- 5 x kompres z gazy bawelnianej 7,5 x 7,5 ¢cm
- 4 x tampony z gazy bawelnianej (tupfer), wielkosci §liwki
- 1 x pgseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta widkninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcigciem
- 1 x zel poslizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z woda destylowang i gliceryna, 10 ml
Opakowanie wyposazone w jedng dwudzielng etykieta typu TAG przy czym jedna cze$é w postaci kodu
kreskowego zawierajaca wszystkie wymagane informacije.
Tacka typu blister z 1 wglgbieniem na plyny, podczas przeprowadzania procedury moze postuzy¢ jako
nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zamawiajacy dopusci

Poz. nr 2 - czy Zamawiajacy dopudci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do wklucia ledzwiowego w nastepujacym
sktadzie:
- 1 x serweta widkninowa, 75 x 90 cm, gramatura 55 g/m2
- 1 x serweta widkninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepna krawedzia boczna, 55 g/m2
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tlokiem niskooporowym (zapakowana)
-1xigla 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, rézowa (zapakowana)
- 1 xigla 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 X tampon z gazy bawelnianej (tupfer), wielkosé¢ §liwki
- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm
Opakowanie wyposazone w jedng dwudzielng etykieta typu TAG przy czym jedna czgs¢ w postaci kodu
kreskowego zawierajaca wszystkie wymagane informacije.
Tacka typu blister z 3 wglebieniami na plyny, podczas przeprowadzania procedury moze poshuzy¢ jako
nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zamawiajacy dopusci
Poz. nr 3 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu do wklucia centralnego z fartuchem w
nastepujacym skladzie:
- 1 x serweta na stot narzgdziowy 2-warstwowa 100 x 90 cm , min. 55 g/m2
- 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 100 cm, otwér przylepny @ 10 cm , 55 g/m2
- 1 x fartuch chirurgiczny typy SMS, roz. XL, rekawy proste, gramatura 40g/m2
- 1 x czepek chirurgiczny zielony
- 1 x maska chirurgiczna niebieska, wigzana na troki
- 10 x kompres z wi6kniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m?
- 5 x tupfer z gazy No. 4 egg-size 24x24 c¢cm 20 nitek
- 1 x imadto chirurgiczne Mayo Hegar 12 ¢cm
- 1 x skalpel jednorazowy nr 11
- 1 x kleszezyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml przeZroczysty czerwony
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty
Opakowanie torba papierowo-foliowa wyposazona w cztery etykiety typu TAG zawierajace wszystkie
wymagane informacje.
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiajacy dopusci

Poz. nr 4 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania zestawu do zakladania szwéw w nastgpujgcym

sktadzie:
20—



- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

- 1 x pgseta metalowa chirurgiczna 12 ¢cm

- 6 x tampony z gazy bawetnianej wielkosci §liwki

- 1 x iglotrzymacz 12 cm

- 1 X nozyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

- 1 xigta 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, rézowa (zapakowana)

- 1xigta 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta wi6kninowa 50 ¢m x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, min. 50 g/m2

- 1 x serweta widkninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm, min. 50 g/m2

Opakowanie wyposazone w jedng dwudzielna etykieta typu TAG przy czym jedna czg$¢ w postaci kodu
kreskowego zawierajgca wszystkie wymagane informacie.

Tacka typu blister z 3 wglebieniami na plyny, podczas przeprowadzania procedury moze postuzy¢ jako
nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Poz. nr § — czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu do porodu naturalnego w nast¢pujacym
sktadzie:
- 1 x serweta na stot narzgdziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu), min. 55 g/m2
- 1 x nozyczki do episiotomii Braun-Stadler 14,5 cm
- 1 X nozyczki chirurgiczne tepo-tepe proste 14,5 cm
- 1 x imadto chirurgiczne Mayo Hegar 16 cm
- 1 x kleszcezyki chirurgiczne proste typu Kocher 16 cm
- 2 x zacisk do pgpowiny 53 mm plastikowy
- 2 x serweta dla noworodka biata 87 x 90 cm
- 2 x recznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x serweta pod posladki 2-warst. 100 x 120 cm z jednym workiem do zbiérki plynéw, 55 g/m2
- 20 x kompres z widkniny 10 x 10 cm 8 warstw 50g/m2
- 1 x czapeczka dla noworodka
Opakowanie torba papierowo-foliowa wyposazona w cztery etykiety typu TAG zawierajace wszystkie
wymagane informacje.
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiajacy dopusci

PROJEKT UMOWY:

% § 8, ust. 2 — Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy stowo
»0p0Oznienie” zostalo zastapione stowem , zwioka”?
Pytanie nasze wynika z faktu, iz przeslanka do naliczenia kary umownej winna by¢ zwloka (czyli
opdznienie zawinione przez wykonawce), nie za$ za wszelkie opdznienia, czyli takze niezawinione przez
wykonawcg. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialnosci wykonawcy takze na niezawinione
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 17 lipca 2014 r, KIO
1338/14; KIO 1377/14, ,kara umowna nalezy si¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
(art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a wiec tradycyjnie za zwloke, a nie kazde op6znienie w wykonaniu
umowy.”
Odp. Zgodnie za zapisami umowa-projekt.

1. W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia

zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zgodnie zapisami umowa-projekt

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysziej umowy w zakresie zapisow § 8 ust. 1-3:

1. W razie dostarczenia towaru z wadami, niepetnowartosciowego Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokosci § % wartoéci brutto wadliwego towaru, jezeli wady nie zostang usunigte w terminie

okreslonym w § 7 ust. 4.
A

Odp. Zgodnie zapisami umowa-projekt.



2. W razie opbznienia w dostarczaniu towaru Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia kary
umownej w wysokosci 0,5% wartoéci brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy za kazdy
rozpoczety dzien, jednak nie wigcej niz 10 % wartosci brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy.

Odp. Zgodnie zapisami umowa-projekt.

3. W razie odstapienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zaplaci Za-
mawiajacemu kar¢ umowng w wysokoséci 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy okreslonej w § 5
ust. 1.

Odp. Zgodnie zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 15 poz. 1:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic w
kolorze kremowym, grubo$¢ rekawicy na mankiecie 0,08 mm, zgodne z normg EN 455-1, 2, 3, 4 —
wszystkie czgdci normy zapisane w raporcie producenta, z kolei na opakowaniu rgkawic ogdlna
informacja o zgodnosci z EN 455 (bez wyszczegdlniania czgsci). Brak przebadania wg normy EN
374-3. Informacja na Certyfikacie o przebadaniu wg normy EN 374-1:2003

(z wyltaczeniem punktu 5.3.2), oraz EN 374-2:2003. Pozostale wymagania zgodnie z STWZ.
Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale wymagania zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 15 poz. 2:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic o
sile zrywania min. 7N w calym okresie przechowywania zgodnie z EN 455-2, grubo$¢ pojedynczej
Scianki: palce — 0,12 mm, dlofi — min 0,08 mm, rekawice posiadajg badania wg metodologii EN 374-
3 na co najmniej 10 substancji chemicznych (bez cytystatykéw). Rekawice odporne na dzialanie
gotowych preparatéw dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biob6jczym: co najmniej jeden preparat
na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odpornos¢ przez minimum 480 minut i jeden
preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporno$é przez minimum 6 minut potwierdzone
raportem badania wykonanym w niezaleznym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015. Na
opakowaniu: wpisana informacja o zgodnosci z EN 374-3 oraz ogoblna informacja o zgodnoéci z EN
455 (bez wyszczegblniania czgéci). Pakowane po 100 sztuk lub po 200 sztuk z odpowiednim

przeliczeniem wymaganej iloéci rgkawic. Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiajgcy dopusci

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 15 poz. 3:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
nitrylowych antybakteryjnych w kolorze fioletowym. Zgodne z norma EN 455-1,2,3,4. Ogélna infor-
macja o zgodnosci z EN 455 zapisana w deklaracji zgodnosci. Zewngtrzna powierzchnia mikrotek-

stura  +  tekstura na  opuszkach  palcéw.  Pozostale wymagania  zgodnie
z SIWZ.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 16 poz. 2:

Zwracamy sig do Zamawiajgcego z prosba o dopuszezenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
chirurgicznych, kolor jasno kremowy. Grubosé rekawicy mankiet 0,19-0,20 mm, palce 0,23-0,24

mm. Rgkawice spetniajg wymagania norm EN 455-1, 2, 3, 4. Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytania dot. asortymentu:
Zadanie 16, poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie pozycji 1 z tego pakietu? Pozwoli to na zlozenie konkurencyjnej

oferty w zakresie tego pakietu.

Odp. Nie



Zadanie 16, poz. 2:

Czy mozna zaoferowac rekawice chirurgiczne, jalowe pudrowe, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, pu-
drowane, powierzchnia chropowata, jalowe, trwale, nie zrywajace si¢ podczas zakladania, obnizony poziom prote-
in <50 pg/g, poziom pudru < 150 mg/rekawice, dlugo$é rekawic: rozmiary 6,0 i 6,5 min. 260mm, rozmiary 7,0,
7,5 1 8,0 min. 270mm, rozmiary 8,5 i 9,0 min 280mm, anatomicznie dopasowane, zréznicowane na lewg
i prawg dtof, co utatwia wykonywanie precyzyjnych prac, z rwnomiernie rolowanym brzegiem mankietu, ktéry
ulatwia szybkie zdejmowanie rekawic, dostepne w rozmiarach: 6; 6”; 7; 7; 8; 8”; 9, co pozwala na odpowiednie
dopasowanie rekawicy do wielkosci dtoni, poziom AQL < 1,5 zgodny z norma PN-EN 455-1, deklaracja zgodno-
sci, w ktérej potwierdzona jest zgodno$é z normami PN EN 455-1,2,3 oraz ASTM F 1671, pakowane parami -
kazda para rgkawic zapakowana w opakowanie typu peel-pack (powlekane folig PE), ktére gwarantuje zachowa-
nie sterylnosci rekawic, zaletg tego opakowania jest tez latwy spos6b otwierania, wewnatrz opakowania peel-pack
rekawice zapakowane sg w papier, ktéry posiada na zewnetrznej stronie nadruk: rozmiaru, oznaczenie prawej i le-
wej rekawicy oraz oznaczenie, ze rgkawice s3 niepudrowane; na wewngtrznej stronie posiada powtérzone ozna-
czenie lewej i prawej rgkawicy L/R, ktére ulatwia zakiadanie rekawic na wiasciwag dlof, na opakowaniu umiesz-
czona jest informacja: ,,Uwaga: Produkt zawiera lateks kauczuku naturalnego, ktéry moze wywotywaé reakcje
alergiczne”, rodzaj sterylizacji: EO, na opakowaniach jest nadruk LOT, daty waznosci oraz daty sterylizacji. Opa-
kowanie A’ 50 par. Wydluzenie rekawic 750%, sita zrywajaca przed starzeniem 16N, sita zZrywajaca po starzeniu
13N, poziom chwytnosci 5. Zwalidowany proces sterylizacji zgodnie z norma PN-EN I1SO 11135. Grubogé reka-
wic: palec 0,20 +/- 0,02mm, dion 0,19 +/-0,02mm, mankiet 0,14+/-0,02mm, szeroko&¢ rekawicy, rozmiar 6,0:
77mm; 6,5: 83mm; 7,0: 89mm; 7,5: 95mm; 8,0: 102mm; 8,5: 108mm, 9,0: 114mm.

Odp. Tak

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg aby kara umowna w przypadku odstgpienia od umowy naliczana byla od
niezrealizowanej czgsci umowy?
Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode¢ na zapisanie w § 8 ust. 8 zdania o tresci: ,Przed odstgpieniem
od umowy Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do nalezytego wykonania umowy”?

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.
Pytanie nr 1

§8.Ust. 1,2,3,5i8

1. W razie dostarczenia towaru z wadami, niepetowartosciowego Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci
10 % wartosci wadliwego towaru, jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okreslonym w § 7 ust. 4.

2. W razie opdznienia w dostarczaniu towaru Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia kary umownej w
wysokosci 1% wartosci nie dostarczonego przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety dzien, jednak nie wigcej niz 25
% wartosci brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W vrazie odsigpienia od umowy Iub wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 10% warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Jezeli opdznienie w dostarczeniu towaru przekroczy 7 dni z winy Wykonawcy Zamawiajqcy ma prawo odstqpié¢
od niewykonanej czesci umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu dostawy, w ciqgu 21 dni od daty
wystgpienia tej okolicznosci.

8. Zamawiajgcy moie rozwiqzad umowe jednostronnie w trybie natychmiastowym w razgie co najmniej dwdéch

powtarzajgcych sie _udokumentowanych przypadkéw opdinienia terminu dostaw Ilub sprzedaiy towaru

wadliwego. Rozwiqzanie w tym trybie daje podstawe Zamawiajgcemu do zqdania kary umownej okreslonej w ust.

el




1-4.

Zwracamy si¢ z prosbg o takie uksztattowanie zapiséw umownych, aby w sytuacji opdéznienia w dostarczeniu
towaru lub dostarczenia towaru z wadami i natozenia z tego tytutu kar umownych nie dochodzilo réwnoczegnie
do nakladania kar umownych zwigzanych z odstgpienie lub rozwiazaniem umowy przez Zamawiajacego z tych
samych przyczyn.

Takie regulacje stanowig o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapiséw umownych za wystgpienie
tych samych okolicznodci, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w ktérym przyjmuje sie, ze
sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwata SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, Il CZP 70/83 oraz Wyrok SN z
dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) obcigzenie dwukrotna karg umowng za te samg okoliczno$é przejawiajaca
si¢. w nienalezytym wykonaniu zobowiazania uznaé nalezy za sprzeczne z naturg odpowiedzialnosci
odszkodowawczej (art. 353' w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialno$é
odszkodowawcza stuzy¢ ma wyréwnaniu szkody a nie wzbogaceniu si¢ uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28
stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (...) nie Jjest mozliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za
nienalezyte wykonanie zobowigzania, np. wykonanie ze zwlokq, z karg umownq za niewykonanie tego samego
zobowigzania.

Zwracamy si¢ z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostaly tak uksztaltowane, aby nie doprowadzaty do

sytuacji podwdjnego ukarania wykonawcy w tych samych okolicznosciach.

Odp. Zgodnie 7 zapisami umowa-projekt

Pytanie nr 2

slenie przez Zamawiajgcego gwarantowanego poziomu zamdwienia publicznego, kitdry zostanie na pewno zre-
alizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO Z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11 ): . Zamawiajgcy powinien

opisac przedmiot zamdwienia w taki Sposob, aby

wykonawcy nie mieli watpliwosci, jakie ustugi, dostawy, roboty budowlane nalezy wykonaé i jaki bedzie ich

zakres, tak aby spelnialy oczekiwania Zamawiajgcego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposéb
prawidtowy dokonac wyceny zlozonych ofert (... 3

Zgodnie z pogladem Krajowej Izby Odwolawczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwea 2010 r. KIO
1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych wynika obowiazek dokfadnego okreslenia przez
zamawiajgcego ilosci zamawianych produktéw:; zamawiajgcy nie jest zwolniony z tego obowiazku nawet, jezeli
nie jest w stanie przewidzie¢ doktadnych ilodci zamawianych produktéw oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO
1944/14: .,Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne Jjest okreslenie w
sposéb precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej cze$ci zamdwienia, ktéra bedzie
realizowana na pewno, oraz tej czesci, ktorej realizacja bedzie uzalezniona od decyzji zamawiajgcego o
skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwolawcza stwierdzila, ze ,,nie mozna zaakceptowac

postanowiei umowy dajacych zamawiajacemu catkowita, nieograniczona pod wzgledem ilociowym i
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pozostajaca poza wszelka kontrola dowolnosé w podjeciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw bedacych
przedmiotem zamdwienia”.

Odp. Zamawiajacy nie moze zagwarantowaé realizacji zaméwienia na poziomie nie mniejszym niz 80%
ilosci wyszezegdlnionych w ofercie.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikacj¢ zapiséw § 8 w taki sposéb, aby wysokos¢ kary umownej naliczana byla od wartoéci netto
a nie brutto. VAT jest naleznoscig publicznoprawna, ktérg wykonawca jest zobowigzany odprowadzié do urzedu
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wptywu na korzysci ekonomiczne

osiggane przez wykonawce z tytutu wykonania zaméwienia.
Odp. Zgodnie 7 zapisami umowa-projekt

Pytanie nr 4

Wykonawea zwraca sie do Zamawiajacego o modyfikacj¢ formularza cenowego poprzez dodanie, ,,Nazwy

producenta” jak réwniez ,,numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogo-

wego wraz z producentem jednoznacznie okresla, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawce, a tym sa-

mym pozwala Zamawiajgcemu na egzekwowanie wlasciwego wykonywania umowy przez Wykonawcéw —

daje Zamawiajgcemu réwniez gwarancje, ze podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastgpiony za-
miennikiem o gorszej, jakosci, jak i pozwoli juz na etapie badania oferty stwierdzié¢, ze zostat zaoferowany wyma-
gany asortyment.

Odp. Zamawiajacy nie wprowadza modyfikacji formularza ofertowego.

Pytanie nr 5

Wnosimy o zmiang stanowiska Zamawiajacego w kwestii liczenia kar umownych za odstgpienie od umowy od
kwoty niezrealizowanej lub niewlasciwie, nieterminowo zrealizowanej wartosci umowy, a nie catkowitej,
krzywdzacym jest, aby Wykonawca, badz Zamawiajacy ponosit ewentualng kare za prawidiowo zrealizowang juz
wartos¢ umowy. Pozwoli to réwniez na dostosowanie wysokosci kar do wartosci przedmiotu umowy, co Zgodne

bedzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiajacy dokona modyfikacji wspomnianego zapisu

umowy?

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o dodanie zapiséw do projektu umowy w § 8, majac na
wzgledzie zgodng z prawem i réwnorzedna relacje laczgcq Zamawiajacego z Wykonaweca.

wZamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn, za kidre
odpowiada Zmawiajqcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto pozostatego do zaplaty w zakresie czesci, ktdrej,
odstgpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla nalezytej realizacji zaméwienia publicznego oraz wspolpracy pomiedzy
Zamawiajacy a Wykonawca. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo wazna jest réwnowaga pomigdzy obiema
stronami umowy oraz wzajemne ksztaltowanie jej postanowier w granicach zasady swobody uméw (art. 353"

KC), pozwalajace na uznanie wykonawey za partnera, szanujace jego podstawowe prawa i pozwalajace na
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zréwnowazone i partnerskie relacje miedzy zamawiajgcym i wykonawca.
Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 7
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dodanie do umowy sformufowania, iz

wZamawiajgcy bedzie skladal zamdwienia wedlug bieiqcych potrzeb, priy czym wartosé zaméwienia
Jednostkowego nie powinna byé mniejsza niz 150 7l netto”?
Majac na wzgledzie czynniki ekologiczne, cheieliby$Smy dazy¢ do ograniczenia liczby opakowan, ilosci listow
przewozowych i faktur w formie papierowej. W zwigzku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartoéci
zamOwienia w kwocie 150 zt.

Odp. Zgodnie z zapisami umowa-projekt.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pozostawienie w formularzu ofertowym wylacznie tych pakietéw, na ktére
bedzie skladana oferta?

Odp. Zamawiajacy wyrazi zgode.

Pytanie nr 9

W zwigzku z obecnie (od 18.04.2019r) obowigzujgcymi przepisami pozwalajgcymi na stosowanie faktur
elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug)
oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zaméwieniach
publicznych dzigki obowiazkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiajgcych (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r w sprawie fakturowania elektronicznego w
zamé6wieniach publicznych), zwracamy sie z prosbg o wskazanie w umowie adresu e-mail, na ktéry Wykonawca

moze przesyla¢ fakturg w formie elektroniczne;.

Odp. Adres maila zostanie wprowadzony na etapie podpisywania uméw (sekretariat@szpitalopoczno.pl).

Pytanie nr 10

Zadanie 21

Czy Zamawiajacy wydzieli poz. 1, 2, 3, 4, 5 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Pozwoli to na zlozenie
korzystniejszej oferty cenowej

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Zadanie 21

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 2 pojemniki o pojemnosci 190 ml.?
Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 12

Zadanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 2 pojemniki o pojemnosci 366 ml.?

Odp. Zamawiajgcy dopusci



Pytanie nr 13

Zadanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 3 pojemniki o pojemnosci 520 ml.?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 14

Zadanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 4 pojemniki o pojemnosci 1200 ml.?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 15

Zadanie nr 21

Czy Zamawiajgcy dopusci w poz. 8 pojemniki zamykane na odpady ostre, duze o wysokosci 36,5 cm i
pojemnosci 2017

Odp. Zamawiajgcy nie dopusci

Pytanie nr 16

Zadanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 8 pojemniki zamykane na odpady ostre, duze o wysokosci 40 cm i pojemnosci
30L?

Odp. Zamawiajacy nie dopusci

Pytanie nr 17

Zadanie nr 21

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz wymaga aby pojemniki do badan histopatologicznych posiadaty na
stale przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakosci etykiety odpornej na odczynniki rutynowo
stosowane na pracowni (dalej zwane etykieta) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z
najnowszym rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardéw organizacyjnych opieki
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga si¢ aby "materiaf pobrany do badania umieszczony zostal w
pojemniku oznaczanym w sposéb umozlwiajqcy identyfikacje pacjenta albo zwilok, od ktorych zostat pobrany"'.
Jednocze$nie Rozporzadzenie wskazuje iz: "Pozostaly po wykonaniu bloczkéw parafinowych material thankowy
przechowuje si¢ prrez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w
wyniku badania posmiertnego. Po uplywie tego okresu material tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie 7
przepisami dotyczgcymi postepowania 7 odpadami medycznymi.” Oznacza to, iz pojemnik, w ktérym materiat
jest przechowywany powinien byé wysokiej jakosci, a oznakowanie materiatu musi pozwala¢ na jednoznaczne
zweryfikowanie pacjenta, od ktérego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML
uniemozliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje sie w przypadku zwyklej
etykietki papierowej z drukarki ( takie pojemniki réwniez sg dostepne na rynku). Pragniemy réwniez zwrécié
uwagg, iz zgodnie z tym samym rozporzadzeniem: wymagane sg "procedury dotyczgce: transportu materiatu do
zaktadu patomorfologii, zaktadu albo pracowni Cytomoetrii przeplywowej i postepowania w pryypadku
uszkodzenia pojemnikéw lub opakowari hiorczych podczas transportu, zgodnie 7 normg PN-EN ISO/EC
17020" w zwigzku z czym pojemniki powinny réwniez spetnia¢ wszystkie kryteria moggce podlegaé ocenie

podczas inspekceji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co posrednio wskazuje powyzsza norma okreslajaca
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wymagania dotyczace dzialania réznych rodzajéw jednostek przeprowadzajacych inspekeje. Zatem Zwracamy sig
do zamawiajacego o potwierdzenie iz oferowane pojemniki muszg bezwzglednie posiadaé na stale przytwierdzone
oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakosci etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz
z informacjami dotyczgcymi transportu materialu w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi
prosimy o wskazanie powodu, oraz okreslenie czym kieruje sie Zamawiajacy w stosowaniu produktéw, ktére nie
s dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiatu onkologicznego.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie nr 18

Ze wzgledu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiajacego o
potwierdzenie wymogu posiadania piktograméw i oznaczen na wszystkich pojemnikach do transportu materiatu
histopatologicznego.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytanie - Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 pakietu 1 i utworzenie z nich odrgbnego zadania. Wydzie-
lenie wymienionej pozycji zwigkszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-cenowa w przedmiotowym postepowaniu,
co przelozy sig¢ na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej wymie-
nionyej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje wylgcznie do podmiotéw posiadaja-
cych pelen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawcéw, co narusza
dyscypling finanséw publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17

grudnia 2004r. o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (wraz z pézn. zm.).

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Zadanie 15 poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci jako alternatywe rekawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane,
poziom protein <80ug/g r¢kawicy, mikroteksturowana antyposlizgowa powierzchnia zewnetrzna, grubosé na pal-
cu 0,12 0,01 mm, oznakowane jako wyréb medyczny Klasy I i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii I11 z
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 — cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420).
Wyniki badan na przenikalno$¢ min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3,
potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowa-
niu) i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera kolorystycznie w zalez-
nosci od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk. Poziom AQL zgodnie z SIWZ. Obecny opis wskazuje na jednego Wy-
konawcg, a mianowicie firmg Zarys, co znacznie ogranicza konkurencyjnos¢ postepowania.

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Zadanie 15 poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci jako alternatywe rekawice nitrylowe diagnostyczno-ochronne,
Rekawice cienkie, mikroteksturowane z dodatkowg teksturg na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna in-
formacja na opakowaniu), o $redniej grubosci min. na palcu 0,1 + 0,02mm, na dtoni 0,07 £ 0,01mm. Przebadane
na min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1. Zgodne z ISO 374-1 - fabryczna infor-
macja na opakowaniu. Rgkawice zgodne z normami: EN 455, PN — EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D
6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z zywnoscia zgodnie z ISO
22000 (fabryczna informacja na opakowaniu). Produkowane zgodnie z norma ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001 - potwierdzone fabryczng informacja na opakowaniu. Otwér dozujacy opakowania wyposazony w
folig zabezpieczajaca przed kontaminacjg ze srodowiskiem. Oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa
producenta/wytworey, nazwa rgkawic, rodzaj, EAN 13, QR Kod prowadzacy do linku do pobrania deklaracji
zgodnosci, rozmiar, data produkcji, geograficzne miejsce pochodzenia, ilo$¢ sztuk, numer serii, data przydatnosci
do uzytku. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.
Obecny opis wskazuje na jednego Wykonawcg, a mianowicie firme Zarys, co znacznie ogranicza konkurencyj-
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nosé postgpowania.

Odp. Zamawiajacy dopusci.
Zadanie 15 poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci jako alternatywe rekawice diagnostyczne nitrylowe o wiasciwosciach bakteriobdj-
czych, powierzchnia zewngtrzna uwalniajaca tlen singletowy, mikroteksturowane z dodatkowg teksturg na pal-
cach. Mankiet rolowany. Udokumentowana skuteczno$¢ bakteriob6jcza zgodnie z ASTMD 7907, Klasa I zgodnie
z Dyrektywg o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC, Kategoria III zgodnie z Dyrektywg 89/686/EEC / Regulacja
(EU) 2016/425 dla Srodka Ochrony Osobistej, Oznakowanie CE, Zgodno$é¢ z normami: EN 455 1,2,3,4, EN ISO
374 - 1,5, EN 374 - 2,4, EN 16523- 1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D 6978, ISO 13485, OHSAS 18001. Pro-
dukt jest zgodny z rozporzadzeniem 1935/2004 i dopuszczony do kontaktu z zywnoscig. Obecny opis wskazuje na
jednego Wykonawcg. a mianowicie firme Zarys, co znacznie ogranicza konkurencyjnos¢ postepowania.

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 37 pozycje 3 Igly do wktué doszpikowych EZ —10. wszystkie rozmiary, w
zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego w oddzielny pakiet co pozwoli na zlozenie konkurencyjnej oferty na w/w
igly do bezpoéredniego Przedstawiciela produktéw EZ-10 w Polsce .

Odp. Zamawiajacy wydzieli

1. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 1, w pozycji 1 dopusci strzykawke bez zawartoéci ftalanéw z pojedyncza,
czarng, rozszerzong do 2,5 ml skala, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na kazdym opakowaniu
zbiorczym.

Odp. Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 1, w pozycji 2 dopusci strzykawke bez zawartodci ftalanow z pojedyncza

czarng skala, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na kazdym opakowaniu zbiorczym.
Odp. Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 1, w pozycji 8 dopusci strzykawke w zestawie z natozong igla 0,45 x 13 mm
lub 0,50 x 16 mm, skala co 0,01, opakowanie papierowo — foliowe.
Odp. Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 1, w pozycji 9 dopusci igly 0,55x25 mm?
Odp. Tak

5. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 7 poz. 1-6 dopusci kaniule dozylne z 3 paskami kontrastujacymi w Rtg, z
korkiem powyzcj krawgdzi, bez blokady przed przypadkowym otwarciem, z standardowo umiejscowionym
dodatkowym portem? Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ,

6. Czy Zamawiajagcy w Zadaniu nr 7 poz. 1-6 dopusci kaniule dozylne z korkiem powyzej krawedzi, bez
blokady przed przypadkowym otwarciem, z standardowo umiejscowionym dodatkowym portem? Pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 7 poz. 4 dopusci kaniule dozylne poliuretanowe 1,1x32mm (20G)?
Odp. Zamawiajgcy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ,
8. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 7 poz. 5 dopusci kaniule dozylne poliuretanowe 1,3x45mm (18G)?
Odp. Zamawiajacy dopusci, pozostale parametry jak w SIWZ.
9. Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 7 poz. 7 dopusci kaniule dozylne poliuretanowe 1,5x45mm (17G);
1,7x45mm (16G); 2.1x45mm (14G)?
Odp. Zamawiajycy dopusci, pozostale parametry jak w STWZ.
10. Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 7 poz. 10 dopusci przyrzad ze standardowg zatyczka?
Odp. Zamawia jacy nie dopusci. J/’



11. Prosimy o wylgczenie poz. 3 z Zadania 27 do osobnego pakietu.
Odp. Zamawia jycy nie wyraza zgody.

12. Czy Zamawiajscy w Zadaniu nr 27 poz. 3 dopusci strzykawke z pojedynczg skalg, centryczng konicowka
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

Zadanie 19 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w tej pozycji dren T-Ker silikonowany, migkkie zakoficzenie drenu,
di. ramion 380 mm x 160mm, pakowane podwdjnie, przeznaczone do drenazu drég zotciowych, dostepne w roz.
Od CH 8 do CH 24. rozmiary w zaleznosci od Zamawiajacego?

Odp. Zamawiajacy dopusei.

Zadanie 20 poz. 9

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania w tej pozycji elektrody pakowane w opakowania a’50 szt., z
Jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilo$ci i zaokragleniem do pelnego opakowania?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Zadanie 20 poz.11

Czy Zamawiajgcy dopuici do zaoferowania w tej pozycji kieliszki pakowane w opakowania a’80 szt., z
jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilodci i zaokragleniem do pelnego opakowania?

Odp. Zamawiajacy dopusei.

Zadanie 22 poz. 3

Czy Zamawiajacy wylgcry tg pozycje i utworzy z niej osobny pakiet co umozliwi ztozenie konkurencyjnych ofert
na pozostale pozycje w tvm pakiecie?

Odp. Nie

Zadanie 18 poz. 4

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania w tej pozycji dreny Pezzera w rozmiarze od CH12 do CH36?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Zadanie 18 poz. |

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania w tej pozycji cewniki w rozmiarze od CH6 do CH22?

Odp. Zamawiajgcy dopusei.

Zadanie 18 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania w tej pozycji cewniki w rozmiarze od CH8 do CH24?

Odp. Zamawiajacy dopusei.

Zadanie 18 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w tej pozycji cewniki w rozmiarze od CH8 do CH18?

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Zadanie 22 poz. 7

Czy Zamawiajacy wylaczy ta pozycjg i utworzy z niej osobny pakiet co umozliwi ztozenie konkurencyjnych ofert
na pozostale pozycje w tym pakiecie?

Odp. W zad. 22 brak pozycji 7

Zadanie 18 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w tej pozycji cewniki z kodowanym barwa tacznikiem 0znaczajacym
rozmiar i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu 1 szt.?

Odp. Zamawiajycy nic dopusei

Czy Zamawiajgcy w zadaniu 23 dopuszcza:

Worek z mozliwoscig oprézniania i podgladu stomii poprzez okienko, ptytka z rowkami, elastyczna,
umozliwiajagcymi dopasowanie do ksztattéw ciata, z mozliwoscia docigeia 10-76 mm, pojemno$é 650ml., worek
zapinany na rzep, wykonczenie worka usztywnione utatwiajace zapigcie oraz utrzymanie higieny, mozliwosé
schowania zapigcia oraz pomniejszenia worka poprzez dopigcie rzepu z zapigcia do umieszonego rzepu pod
okienkiem, worek posiadajacy filtr z membrang, pokryty obustronnie fizeling.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Zwracamy sig¢ z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie wysylania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyz w
przypadku naszej firmy towary wysylany jest z Magazynu na Wegrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co
uniemozliwia wysylania towar i faktury razem. Do kazdej dostawy dolaczony jest dokument WZ, faktura
dostarczana jest w ciggu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje mozliwos¢ przesylania skanu faktury na
adres mailowy wskazany przez Zamawiajacego (zamiast faktury przesylanej drogg pocztowa, wybér opcji nalezy
do Zamawiajgcego) Czy Zamawiajacy dopuszceza, ktéras z mozliwosci?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Czy Zamawiajacy w zwigzku z powyzsza informacja odstapi od zapisu w umowie §7 p- 1 aby do faktury zalaczaé
pokwitowanie odbioru towaru. Faktura jest wysylana w momencie wysylania towaru, ale idzie inng droga. W
razie stwierdzenia jakicj$ niezgodnosci dokument zostanie poprawiony.

Odp. Zamawiaj:cy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopuszcza sktadanie zaméwiefi w peinych opakowaniach handlowych (worki pakowane po 30
sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma mozliwosci sprzedawania w pojedynczych
sztuk, gdyz magazyn znajduje sie na Wegrzech skad bezposrednio wysytany jest towar do Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza

Zadanie 16 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywe rekawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych,
powierzchnia zewngtrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, $redni
poziom protein < 20 ug/g rekawicy (badania niezalezne, nie starsze niz 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie
zewnetrzne papier-folia, na opakowaniu wewnetrznym informacja w jezyku polskim dotyczgca postgpowania z
pudrem, raport laboratorium niezaleznego potwierdzajacy brak podraznien i uczulen, dlugosé min. 260-280 mm
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalnod¢ dla wiruséw zgodnie z ASTM F 1671, badania na
przenikalnos¢ substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badan dla min. 4 substancji na
co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostke notyfikowang), Certyfikat CE jednostki notyfikowane;j
dla srodka ochrony osobistej kategorii I1I. Produkowane zgodnie z normg ISO 13485, 1SO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001 potwicrdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Zadanie 15 poz.1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszezenie niejatowych, jednorazowych rekawic diagnostycznych lateksowych deli-
katnie pudrowanych o obnizonej zawartosci protein. Ksztalt uniwersalny pasujacy na prawg i lewa dlon. Mankiet
zakoniczony réwnomicrnie rolowanym brzegiem zapobiegajacym samo zwijaniu si¢. Powierzchnia delikatnie mi-
kroteksturowana z:pewniajgca chwytnosé i przyczepnosc. Pudrowane z uzyciem maczki kukurydzianej. Kolor be-
zowy, AQL <1,5, zawartos¢ protein <108 ug/g, dhugosé rekawicy wg EN 455-2: min. 240 mm, opakowanie 100
szt. Klasa I zgodnic z Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC, Kategoria III zgodnie z Dyrektywa o
Srodkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC

Oznakowanie CE, Zgodnosé z normami EN 455-1 »2,3,4, EN 374-1(z wyt. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, ASTM
F1671.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza

Zadanie 15 poz. 2

Prosimy Zamawiajjcepo o dopuszezenie rekawic diagnostycznych wysokiej jakosci, nitrylowych, bezpudrowych,
niesterylnych o dobrej wrazliwosci dotykowej, mikroteksturowanych z dodatkowg teksturg na koricach palcow,
oznakowane jako wyrob medyczny klasy 1 i srodek ochrony osobistej kategorii 111, AQL <1,5, grubos¢ na palcu
min. 0,09 mm. Zgodnoé¢ z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388 oraz EN 374-3 oraz piktogram do-
puszczenia do kontaktu z zywnoécig umieszczone fabrycznie na opakowaniu. Rekawice posiadajace badania na
min. 8 zwigzkéw chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, minimum 8 réznych substancji chemicznych
(poza cytostatykami) zgodnie z norma EN 374-3 lub EN 16523-1; na opakowaniu fabrycznie naniesiona informa-
cja dotyczaca baricrowosci chemicznej rekawic - minimum 5 substancji chemicznych wraz z okreslonymi pozio-
mami ochrony, w tym izopropanol; Przebadane na min. 15 cytostatykéw. Oznakowanie opakowania jednostkowe-
go: nazwa producenta/wytworey, nazwa rekawic, rodzaj, EAN 13, rozmiar, data produkcji, geograficzne miejsce
pochodzenia, ilo$¢ sztuk, numer serii, data przydatnosei do uzytku. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na $-ciu
Sciankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk lub maks. 200 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zalezno-
$ci od rozmiaru.

Odp. Zamawiajicy dopuszeza

1. Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1
Czy zamawiajocy dopusci do zaoferowania rekawice lateksowe, pudrowane, z poziomem AQL 1,5, o grubosci
pojedynczych $cianck: palec 0,11mm-0,13mm, dlon 0,08mm-0,10mm, mankiet 0,06mm-0,07mm. Dlugos¢ min
240 mm. Sitg zrywania min 8,5N. Zgodnos¢ z normami: 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388: ASTM
F 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z zywnoscig. System zapewnienia jakosci: ISO 9001; ISO
13485. Rozmiar na opakowaniu zréznicowany kolorystycznie. Zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym

MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Srodkach Ochrony Indywidualnej - PPE

89/686/EEC w kategorii 111. w‘(‘



Odp. Zamawiajgcy dopusci

2. Dotyczy zadania nr. 15 poz. 2

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania rekawice nitrylowych, z poziomem AQL 1,0 , wewnetrzna warstwa
polimerowa, powierzchnia zewnetrzna micro teksturowana z widoczng i wyczuwalng tekstura na palcu, sile
zrywania min 9N, grubosé rekawicy (§cianka pojedyncza): palec 0,10mm-0,12mm, dtofi 0,07mm-0,08mm,
mankiet 0,05mm-0,07mm, pakowane w opakowaniach 100 szt, z dozownikiem od gory z folig kontaminacyjna
chronigcg przed kontaktem dtoni z kolejng rekawica, przebadane na min 2 alkohole o stezeniu min. 70%
stosowane w ogdIno dostepnej dezynfekeji i 10 substancji chemicznych na poziomie min 2. Zgodno$¢ z normami:
455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z
zywnoscig, zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz
Dyrektywa o Srodkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I11.
Wyprodukowane zgodnie systemem jakosci ISO 9001; ISO 13485.
Odp. Zamawiajacy dopusci

3. Dotyezy zadania nr. 16 poz. 2

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania rekawice lateksowe, sterylne, pudrowane, z poziomem AQL 0,65,
poziomem protein <50 pg/g, o grubosci pojedynczych $cianek: palec 0,21mm-0,23mm, dion 0,20mm-0,22mm,
mankiet 0,15mm-0,17mm, dlugo$¢ min 285 mm. Skladane na pél. Sifa zrywania przed starzeniem min 13N,
Zgodne z Dyrektywg o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie Ila oraz Dyrektywa o
Srodkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii II1.
Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data sterylizacji, data waznosci, nr serii, nr katalogowy, nazwa i
adres producenta, 100% testowane elektronicznie, normy: ASTM F 1671, EN 455, EN 388, EN 420, EN 374,
piktogramy oraz substancje chemiczne. Oznakowane znakiem CE.
Odp. Zamawiajscy dopusci

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkdw zakupu i najwyzszej jakosci produktéw Zamawiajgey
wyrazi zgodg na wydzielenie z zadania 14 pozycji 3, co umozliwi na zlozenie ofert wigkszej liczbie oferentow?
Odp. Zamawiajscy wyrazi zgode.

Uwaga
SIWZ, oferta (zal. nr 1), zalacznik asortymentowo-cenowy ( zal. nr 4 ) po modyfikacji na stronie interneto-
wej szpitala.
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