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WYKONAWCY

dot: Dostawa sprzetu jednorazowego uzytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz
uzyczenia bezplatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im.
Edmunda Biernackiego w Opocznie

znak sprawy 3/2020
Ponizej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentéow i odpowiedzi Zamawiajacego

Pytanie - Zadanie nr 2 — worek laparoskopowy
1. Czy Zamawiajacy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci ofert wyrazi zgode na
zaoferowanie sterylnych workéw laparoskopowych z nitka pozwalajaca na zacisnigcie
worka z preparatem w Srodku, do trokara 10mm - worki pojemnosci 215ml, 435ml, oraz do
trokara 12mm — worki pojemnosci 1100mi, 1500ml.
ODPOWIEDZ — Zamawiajqcy nie wyraza zgody
Pytanie -

2. Czy Zamawiajacy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci ofert wyrazi zgode na
zaoferowanie sterylnych workdw laparoskopowych z samorozprezalng obrecza shuzaca
réwniez do zamykania worka z preparatemn bez koniecznos$ci stosowania dodatkowej nitki,
uwalnianych z prowadnicy do jamy ciala pacjenta. Worki pojemnosci 200, 400, 800ml
dedykowane do trokara 10mm; worki pojemnosci 1200 dedykowane do trokara 12mm.
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie - Dotyczy Pakietu 7 pozycja 2

Czy Zamawiajacy oczekuje ztozenia oferty na pojemniki z funkcja pomiarowa certyfikowane w I
klasie wyrobow medyecznych?
ODPOWIEDZ - Tak, Zamawiajacy oczekuje.

Pytanie - Dotyczy zapisdéw SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za speiniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP, jesli wykonaweca, ktory nie nalezy do zadne) grupy kapitatowe], przedstawi stosowne
o$wiadczenie wraz z oferta. Zgodnie z interpretacja przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp
zamieszczonej na stronie Urzedu Zamodwien Publicznych - |, Zamawiajgcy powinien przyjac
o$wiadczenie wykonawcy o braku przynaleznosci do jakiejkolwiek grupy kapitatowej badz
przynaleznosci do grupy kapitalowej ztozone wraz z oferta, w sytuacji gdy w postgpowaniu zlozono
jedng oferte lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Oéwiadczenie o braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej ztozone wraz z oferta, niezaleznie od ilosci ofert lub



wnioskdw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu, rowniez potwierdza brak podstawy do
wykluczenia z — postgpowania, o ktére] mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w
tym przypadku pamigtac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postgpowania
(wlaczenie do grupy kapitalowej) bedzie powodowala obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia
po stronie wykonawcy.”

ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy wyraza zgode

Pytania dot. tresci umowy

Pytanie - Czy bieg terminu dostawy, reklamacji ma przypada¢ w dni robocze czyli od poniedziatku
do piatku?

ODPOWIEDZ - Tak

Pytanie - Czy w razie braku mozliwos$ci lub istotnych trudnosci w dostarczeniu wyrobow
zaoferowanych w ofercie wykonawca bedzie mogt dostarcza¢ zamienniki o nie gorszych
parametrach i w takiej samej cenie?

ODPOWIEDZ — Tak

Pytanie - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby kary w wysokosei 10% od odstapienia umowy z
winy Wykonawcy naliczane byly od wartosci niezrealizowanej umowy?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy umowa-projekt

Pytanie - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby slowo ,,opoZnienia” zostalo zastapione stlowem

,,zwloki”'w par 9 ust. 2 umowy?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy umowa-projekt

Pytanie - Czy Zamawiajgcy zgadza sie zapisa¢ mozliwos¢ zmiany cen w przypadku
przekraczajacej 3% zmiany $redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesigecznych wskaznikow cen i ustug
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy
przekroczy 3%?

ODPOWIEDZ —~ Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy umowa-projekt

Pytanie - Zadanie 4 — Elektrody jednorazowego uzytku

poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodg nie klejgeg nozowg
— opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

Pytanie - Pytanie 1.poz.1,2.Czy Zamawiajgcy w trosce o bezpieczenstwo personelu i pacjentow
oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopusci do postgpowania réwnowazny system do
odsysania konkurencyjnego producenta o nastgpujacych cechcach?

Wklady posiadajg w pokrywie dwa krocee ( pacjent, prézma ), o rOznej srednicy, co zapobiega
mylnemu podigczeniu drenéw. Kréciee przytaczeniowy do pacjenta jest uniwersalny(takze do
zabiegdw ortopedycznych) o sr.8,5mm: gtadki 1 rozszerzajacy sig, przez co dostosowany jest do
drendw o rdznej $rednicy; nie jest obrotowy, poniewaz obrotowy jest caly wkiad, w tym sensie, ze
mozna go umiesdci¢ w kanistrze w dowolnej pozycii i tym samym skierowac kréciec w strong
pacjenta.

Wyposazone sa w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczajacy Zroédlo ssania przed zalaniem
jak 1 personel przed kontaktem z odsysang wydzieling, w dwa uchwyty w postaci petli do
wygodnego demontazu oraz szeroki port do pobierania prébek lub wsypywania proszku zelujacego
w saszetkach.Ochrona przeciwbryzgowa przed wezesniejszym zamknieciem filtra(oraz
zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sig wydzieliny do pacjenta) nastgpuje dzigka
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wewngetrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielgeej od spodu pokrywe na trzy
komory.

Wkiady samo zasysaja sig¢ 1 samo uszczelniajg po uruchomieniu ssania, wspipraca z dowolnym
zrodtem ssania. Wkiady okragte, wykonane z polietylenu,wklady czesciowo sprasowane,wymiana
wktadow po odigczeniu drenu ssania z pokrywy wkladu,bez odtaczania od zrodla ssania. Wkiady
oraz kanistry wystepujg o pojemnosci 2000ml,3000ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi
wkladami, ze skala pomiarowa, z mozliwosciag mycia r¢cznego, mechanicznego. Kanistry z
przezroczystego tworzywa, z mozliwoseig sterylizacji w temp.121st.C, wyposazone sg w zaczep do
mocowania.

Powyzej opisany system charakteryzuje sie prostotg obstugi jak i bezpieczenstwem uzytkowania.
Zgoda Zamawiajacego umozliwi zaoferowanie systemu najnowoczesniejszego na rynku, ze
wzgledu na opatentowang, antybakteryjng technologie produkcji wkladéw i pojemnikow ( co jest
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezplatne wyposazenie
oddzialéw w kompatybilne pojemniki ( o wlasciwoseiach antybakteryjnych ) wielorazowego
uzytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode¢

Pytanie - Pytanie 2.poz.1. Czy zamawiajgcy oczekuje,aby na kazdym wkiadzie byta umieszczona
fabrycznie nadrukowana data waznosdei i numer serii? Zamawiajacy ma wowczas pelna kontrole
nad uzywanym asortymentem pod wzgledem przydatnosdci(data waznosci) i 1dentyfikacji(numer
serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawke na
oddziaty.Fabrycznie nadrukowana data waznosci,warunkuje takze, kontrol¢ nad skutecznoscig i
przydatnoscig filtréw we wkladzie.

ODPOWIEDZ — Tak, oczekuje.

Pytanie - , dotyczy pakietu 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenic pakietu 1, w skiadzie:

Lp. | Asortyment

1 Jednorazowy trokar o $rednicy 11 mm, dlugos¢ kaniuli 100 mm, przezierna kaniula
ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powlokach, z automatycznym
systemem bezobstugowej redukceji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z parabolicznym
systemem ochrony tréjkatnego ostrza (zaostrzonego po dwdch stronach ) po
przejsciu przez powtoki brzuszne lub typu : bezostrzowego™ posiadajgey 2 —
stopniowy zawOr z nastgpujacymi ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie
przeptywu gazu. Uszczelka z plastikowymi wstawkami chronigcymi jg przed
rozerwaniem. Obturator odiaczany od kaniuli za pomoca 2 przyciskow

ODPOWIEDYZ - Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

2 Jednorazowy trokar o $rednicy 11 mm, dtugos¢ kaniuli 150 mm, nieprzezierna
kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powlokach, z
automatycznym systemem bezobslugowej redukeji uszczelki od 5 mm do 11 mm,
z parabolicznym systemem ochrony tréjkatnego ostrza (zaostrzonego po dwoch
stronach ) po przejsciu przez powloki brzuszne lub typu : bezostrzowego”
posiadajgcy 2 — stopniowy zawor z nastgpujacymi ustawieniami: insuflacja,
zatrzymanie przeplywu gazu. Uszczelka z plastikowymi wstawkami chronigeymi
ja przed rozerwaniem

ODPOWIEDZ ~ Zamawiajgcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

B Jednorazowy trokar o srednicy 5 mm, dtugos$¢ kaniuli 100 mm, przezierna kaniula
ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powlokach, z parabolicznym
systemem ochrony trojkatnego ostrza (zaostrzonego po dwoch stronach ) po
przejsciu przez powloki brzuszne lub typu : bezostrzowego™ posiadajacy 3 —
stopniowy zawor z nastepujacymi ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie
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przeptywu gazu Obturator odlaczany od kaniuli za pomoca 2 przyciskow

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

4 Jednorazowy trokar o srednicy 5 mm, dtugo$¢ kaniuli 150 mm, przezierna kaniula
(optyczna) ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powiokach, z
parabolicznym systemem ochrony trojkatnego ostrza (zaostrzonego po dwoch
stronach ) po przejsciu przez powloki brzuszne lub typu : bezostrzowego™
posiadajacy 2 — stopniowy zawdr z nastgpujacymi ustawieniami: insuflacja,
zatrzymanie przeplywu gazu

ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

5 Jednorazowa kaniula uniwersalna o srednicy 11 mm (przyjmujaca groty trokaréw
o §r. 11 mm), dlugo$¢ kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem
zakotwiczenia w powlokach, z automatycznym systemem bezobstugowej redukcji
uszezelki od Smm do 11 mm, posiadajaca 2-stopniowy zawo6r z nastepujacymi
ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie przeplywu gazu

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraia zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Zestaw laparoskopowy skladajacy si¢ z :

1) Bezpiecznego trokara jednorazowego uzytku 5-11 mm, posiadajacego
karbowang kaniule, dwustopniowy zawoér, kierunkowe metalowe ostrze, w

6 ksztalcie litery V oraz wskaznik polozenie ostrza—1szt.

2) Jednorazowej kaniuli uniwersalnej 11 mm, karbowanej z dwustepniowym
zaworem insuflacyjnym i wbudowang uszczelka 5-11 mm, kompatybilng z
trokarem w pozycji 1 — 1 szt.

3) Bezpieczny trokar jednorazowego uzytku 5 mm, posiadajgcego karbowana
kaniule, dwustopniowy zawor, kierunkowe metalowe ostrze, w ksztalcie litery V
oraz wskaznik potozenie ostrza — 1 szt.

4) Plyn przeciwmgielny 1 szt

ODPOWIEDZ — Zamawiajjcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie - , dotyczy pakietu 2, pozycja |

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie:

Samorozprezalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego
uzytku, sterylny, wykonany z odpormego na zrywanie materialu z podwojnym dnem, z trzonem

o $rednicy 10 mm i dhugosei trzonu okoto 30 cm, z metalows samorozpregzalng obrgeza 1 nitka
pozwalajacg na zacisnigcie worka z preparatem w Srodku, worek o wymiarach

10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml, 10 mm 130 mm x 180 mm- 600 ml, 12 mm x190 mm x 230
mm- 1150 ml. Przy sktadaniu zamowienia Zamawiajacy okresli wielkod¢ worka. Worek zsuwa sig
z obreczy a nie odrywa.

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie - 1. Czy Zamawiajacy w Zadanie 1 pozycja 1 oprocz asortymentu pierwotnie okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia dopusci rowniez jednorazowy trokar 11 mm,
dtugo$é kaniuli 100, rozpychajacy z przezroczysta, rowkowang (ksztatt odwrdcone) choinki)
kaniula, w trokarze podwéjna uszczelka w kaniuli, z automatycznym systemem bezobstugowe;
redukcji uszezelki od 5 mm do 11 mm, obturator bezostrzowy, zawdr na kaniuli 2 stopniowy
insufiacja lub stop, stozkowate wejscie do kaniuli utatwiajace trafienie narz¢dziem, czytelne
oznaczenie rozmiaru na kaniuli i obturatorze?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, pedtrzymuje zapisy SIWZ



Pytanie - 2. Czy Zamawiajacy w Zadanie 1 pozycja 2 oprocz asortymentu pierwotnie okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia dopusdci rowniez jednorazowy trokar 11 mm,
dtugosé kaniuli 150, rozpychajacy z przezroczysta, rowkowana (ksztatt odwrocone) choinki)
kaniulg, w trokarze podwdjna uszczelka w kaniuli, z automatycznym systemem bezobshigowe;j
redukeji uszezelki od 5 mm do 11 mm, obturator bezostrzowy, zawor na kaniuli 2 stopniowy
insuflacja lub stop, stozkowate wejscie do kaniuli utatwiajgce trafienie narz¢dziem, czytelne
oznaczenie rozmiaru na kaniuli 1 obturatorze?

ODPOWIEDZ, — Zamawiajacy nie wyraza zgody, pedtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie - 3. Czy Zamawiajgcy w Zadanie | pozycja 3 oprécz asortymentu pierwotnie okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dopusci réwniez jednorazowy trokar 5 mm,
dtugoséé kaniuli 100, rozpychajacy z przeZroczysta, rowkowana (ksztatt odwréconej choinki)
kaniulg, w trokarze podwdjna uszczelka w kaniuli, z automatycznym systemem bezobstugowe;
redukcji uszezelki, obturator bezostrzowy, zawér na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop,
stozkowate wejscie do kaniuli wlatwiajgce trafienie narz¢dziem, czytelne oznaczenie rozmiaru na
kaniuli 1 obturatorze?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie - 4. Czy Zamawiajgcy w Zadanie 1 pozycja 4 oprocz asortymentu pierwotnie okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dopusci réwniez jednorazowa kaniule, dlugosc
kaniuli 100, przezroczysta, rowkowana (ksztatt odwroconej choinki) kaniula, w trokarze podwdjna
uszczelka w kaniuli, z automatycznym systemem bezobstugowej redukcji uszezelki, zawor na
kaniuli 2 stopniowy insuflacja tub stop, stozkowate wejscie do kaniuli ulatwiajace trafienie
narzgdziem, czytelne oznaczenie rozmiaru na kaniuli?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie - 5. Czy Zamawiajacy w Zadanie 1 pozycja 5 oprocz asortymentu pierwotnie okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia dopusci rowniez jednorazowy trokar 11 mm,
dtugo$¢ kaniuli 100, rozpychajacy z przezroczysta, rowkowang (ksztatt odwrécone) choinki)
kaniula, w trokarze podwdjna uszczelka w kaniuli, z automatycznym systemem bezobstugowe;j
redukeji uszezelki od 5 mm do 11 mm, obturator bezostrzowy, zawoér na kaniuli 2 stopniowy
insuflacja lub stop, stozkowate wejscie do kaniuli utatwiajgce trafienie narzedziem, czytelne
oznaczenie rozmiaru na kaniuli 1 obturatorze?

ODPOWIED?Z — Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy STWZ

Pytanie - Czy Zamawiajacy w Zadanie 1 pozycja 6 oprocz asortymentu pierwotnie okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia dopusci zestaw laparoskopowy skladajacy si¢ z: 1)
Bezpiecznego trokara jednorazowego uzytku 5-11 mm, posiadajgcego karbowang kaniulg,
dwustopniowy zawor, kierunkowe ostrze, w ksztalcie litery V oraz wskaznik potozenie ostrza —1szt.
2) Jednorazowej kaniuli uniwersalnej 11 mm, karbowanej z dwustopniowym zaworem
insuflacyjnym i wbudowang uszczelkg 5-11 mm, kompatybilng z trokarem w pozycji | — 1 szt. 3)
Bezpieczny trokar jednorazowego uzytku 5 mm, posiadajgcego karbowang kaniulg, dwustopniowy
zawor, kierunkowe ostrze, w ksztalcie litery V oraz wskaznik polozenie ostrza — | szt. 4) roztwor
przeciwmgielny jednorazowego uzytku jalowy, do stosowania na narzedziach jednorazowych
jatowych?

ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
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