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Znak sprawy 19/2017

2.

5.

Ponizej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentow i odpowiedzi Zamawiajacego;

. Do punktu 12: Czy Zamawiajacy przyzna 5 punktéw za akumulator umozliwiajacy prace przez okres

do 85 minut?
ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przyzna, zgodnie z SIWZ

Do punktu 26: Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator bez opisanych w tym punkcie
technologii charakterystycznych dla tylko dwoch producentéw ale z inng formg automatycznego
odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej czyli z automatyczng funkcjg SBT? Jest to
uzyteczna funkcja umozlwiajaca kontrole wentylacji pacjenta w zaleznosci od jego stanu, tzn. jesli
pacjent oddycha samodzielna respirator w wspiera go w probach i kontroluje osiagane parametry jak
np. wentylacje minutowg wydechowa niska i wysoka, ilo$¢ oddechdw, czas trwania proba a jesli stan
pacjenta sie pogorszy respirator rozpoczyna wentylacja kreslong przez Uzytkownika. Dopuszczenie
kolejnej technologii umozliwi nam zaproponowanie Paristwu wysokiej jako$ci sprzetu.
ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Do punktu 32: Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu respirator z regulacja czasu wdechu od 0,25

‘do 15 sekund sg to warto$ci w pelni wystarczajace klinicznie.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy dopuszcza

Do punktu 37: Czy Zamawiajgcy zaakceptuje skokowo regulowany czas narastania?
ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie akceptuje, zgodnie z SIWZ

Do punktu 39,40: Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu respirator z regulacja czulosci
przeptywowej w zakresie 1 do 9 I/min wraz z mozliwoscig regulacji czulosci ciSnieniowej w
zakresie 0,25 do 10 cmH20?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Do punktu 58: Czy Zamawiajacy w ramach akceptacji rownowaznego rozwigzania bedzie punktowat
piecioma punktami pomiar obrazujacy procent przecieku w ukladzie pacjenta? Przeciek w %
wskazuje wielko$¢ przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie
rzeczywistych wdechowych i wydechowych objetosci oddechowych, ktéry mozna obserwowac
takze przy wiaczonej kompensacji przecieku. Mozliwe jest obrazowanie objetosci przecieku podczas
testu urzadzenia.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie bedzie punktowal 5 punktami, zgodnie z STWZ




7. Do punktu 59: Czy Zamawiajacy w ramach promowania nowoczesnych technologii, w zamian za
brak pomiaru z tego punktu, bedzie punktowat piecioma punktami mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar
kalorymetrii poéredniej z wizualizacjq pomiaréw na ekranie respiratora oraz obstuga pomiaru z
menu respiratora?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie bedzie punktowal .zgodnie z SIWZ

8. Do punktu 61: Czy Zamawiajacy w ramach réwnowaznosci w zamian za brak pomiaru z tego
punktu, bedzie punktowat funkcje umozliwiajaca zamrozenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z
zapisem 15 sekund danych krzywych, a wigc nie tylko sytuacja alarmowa ale zapisana ale takze
okres tuz przed wystapieniem sytuacji alarmowej. Cato$¢ zapisu mozna analizowa za pomoca
kursoréw a takze wartosci numerycznych zmierzonych danych- 5 punktami?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie bedzie punktowal.zgodnie z SIWZ

9. Do punktu 83: Czy Zamawiajacy w ramach rownowaznoéci bedzie punktowal mozliwo$¢
ksztattowania krzywej przeplywu za pomoca odpowiednich nastaw parametrow wentylacji?
Oferowany respirator wyposazony jest takie w przydang funkcje o ktérej mowia najnowsze
rekomendacje: bezposredniego pomiaru ciSnienia w tchawicy za pomocg cewnika w niej
umieszczonego. W przyszlosci za pomocg odpowiedniego cewnika bedzie mozna realizowac¢ takze
pomiar ci$nienia w przelyku. Zamawiajacy przyznajac 10 pkt. Za wyzej wymieniong technologie
promowatby najnowsze rozwigzania pomiarowe.

ODPOWIEDZ :Zamawiajacy nie bedzie punktowal,zgodnie z SIWZ

10. Do punktu 95: Czy Zamawiajacy w ramach akceptacji réwnowaznych rozwigzan bedzie punktowat
paramagnetyczny czujnik tlenu jest to niezuzywalna technologia, ktéra wykluczy konieczno$¢
wymiany czujnikéw tlenu jak w przypadku wymaganego rozwigzania 5 punktami?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie bedzie punktowal.zgodnie z SIWZ

11.Do punktu 96: Czy Zamawiajacy zaakceptuje w ramach réwnorzednej technologii wdechowe
urzadzenie zabezpieczajace jest to dedykowany filtr wielopacjentowy- 2 sztuki?
ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie akceptuje, zgodnie z SIWZ

12. Do punktu 104: Z uwagi na specyfike urzadzen medycznych, czynnoéci serwisowe zapewne bedg
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urzadzen. W naszej ocenie przedhuzenie
okresu gwarancji powinno nastapi¢ nie o czas napraw, ktére zapewne nastapig, ale o czas
przedtuzajacej si¢ naprawy, ponad terminy okreslone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjasnienie
czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci tego punktu SIWZ, poprzez nadanie mu
nastepujgcej postaci:

,Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas, wydtuzajqcej si¢ naprawy, {j. czas naprawy
przekraczajqcy czas na naprawe okreslony w umowie?
ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ

13. Do punktu 107: Czy Zamawiajacy uznaje za reakcje serwisowq zdalng diagnostyke/naprawe
wykonang za pomoca polaczenia serwisanta z urzadzeniem za posrednictwem sieci komputerowej
lub poprzez rozmowe telefoniczng?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie uznaje, zgodnie z SIWZ

14. §4 punkt 4. Prosimy o zmiang wymaganego czasu przystapienia do naprawy na 48 godzin w dni
robocze w okresie gwarancyjnym i 72 godziny w dni robocze w okresie pogwarancyjnym. Prosimy o
uwzglednienie faktu, ze serwis fabryczny nie jest serwisem szpitalnym i nie pracuje w systemie 7 dni w
tygodniu przez 24 godziny. Serwis fabryczny obowigzujg ustawowe dni wolne od pracy (soboty, niedziele,
$wieta). Przy zgloszeniu uszkodzenia w pigtek o 15:00, 48 godzin uplywa w niedzielg, tak wigc niemozliwe
jest spelnienie warunkéw postawionych przez Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wyraza zgody. zgodnie z SIWZ



15. §4 punkt 5. Prosimy o zmiane wymogu dostarczenia aparatu zastgpczego z 3 dni naprawy na 5 dni
roboczych. W przypadku urzadzenia takiego jakim jest respirator musza by¢ zapewnione specjalne warunki
transportu urzadzenia i aby dotrzymac¢ terminu 3 dni, to inzynier serwisowy jadac do naprawy tak naprawde

musiatby ,,na wszelki wypadek” od razu zabra¢ ze sobg respirator zastepczy.

ODPOWIEDZ',:Zamawiai_a_cy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ

16. §7 punkt 5. Prosimy o przeredagowanie wymogu na: ,,W przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego
samego elementu/modulu nastapi wymiana wadliwego elementu/modutu na nowy wolny od wad a w
przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy poprzez wymiane zespolu aparatu Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wymiany aparatu na nowy.” Wymadg w obecnym brzmieniu powoduje, ze tak naprawde
Zamawiajacy wymaga ,,wiecznej” gwarancji na respirator. W okresie 3 letniej gwarancji (minimalny czas
gwarancji) zawsze mogg sie zdarzy¢ 3 naprawy respiratora czesto mato istotnych elementéw jak

zablokowanie kétka uniemozliwiajace przesuwanie respiratora itp.

ODPOWIEDZ:Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z STIWZ
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