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Załącznik nr 6 do SIWZ

Wymagane  parametry graniczne analizatora  immunochemicznego
1. Automatyczny wieloparametrowy analizator o wydajności powyżej 80 testów na godzinę.
2. Ilość badań jednoczasowo – powyżej 20.
3. Ilość surowic badanych na pokładzie – powyżej 80 z możliwością ich dokładania bez przerywania pracy.
4. Kontrola poziomu odczynników.
5. Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
6. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek danych.
7. Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi różnych rozmiarów.
8. Możliwość pracy z próbkami pediatrycznymi.
9. Możliwość pracy z różnymi systemami zamkniętymi bez konieczności stosowania adapterów lub specjalnych raków.
10. Możliwość podłączenia do sieci komputerowej szpitala. Wewnętrzny system kontroli jakości.
11. Czas oznaczenia troponiny nie przekraczający 15 minut. Dopuszcza się zaoferowanie oddzielnego czytnika do szybkiego wykonywania oznaczeń troponiny.
Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć  zestaw komputerowy i we własnym zakresie dokonać podłączenia analizatora do sieci komputerowej laboratorium wraz z przeszkoleniem pracowników.

W Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Opocznie funkcjonuje system informatyczney e-Lab firmy Eclipse.

Wykonawca  zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć wirówkę niezbędną do przygotowania materiału biologicznego do badań.
     Wykonawca na czas trwania umowy zakupi codzienny zintegrowany  
     program kontroli jakości Standlab dla każdego oznaczanego parametru.
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 pieczęć i podpis Wykonawcy
