SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY

IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
26-300 Opoczno, ul. Partyzantéw 30

Dyrekcja: 0447544804
Fax: 0447544822
e - mail: zamowienial@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dnia 21.06.2017 .

Dot: Dostawa materialéw ortopedycznych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie organizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawq ,,Prawo zaméwien publicznych” z dn. 29 stycznia 2004r.

Znak sprawy 14/2017

Ponizej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentéw i odpowiedzi Zamawiajacego;

1.Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ w zadaniu 1 poz. 31-60 na zaoferowanie wkretw imbusowych do kosci
korowej 4.5 mm ? Wykonawca wéwczas na czas trwania umowy bezplatnie uzyczy Zamawiajacemu
wkretak imbusowy.

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

2.Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ w zadaniu 1 poz. 61-108 na zaoferowanie wkretéw imbusowych
gabczastych 6.5 mm ? Wykonawca wowczas na czas trwania umowy bezplatnie uzyczy Zamawiajgcemu
wkretak imbusowy.

ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy wyraza zgode

3.Czy Zamawiajacy zgodzi sie w zadaniu 1 poz. 109-126 na zaoferowanie wkretéw imbusowych
kostkowych 4.5 mm ? Wykonawca wéwczas na czas trwania umowy bezplatnie uzyczy Zamawiajacemu
wkretak imbusowy .

ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy wyraza zgode

4.Czy Zamawiajacy zgodzi sie w zadaniu 1 pozycji:

WKRETY KRZYZOWE DO KOSCI GABCZASTEJ @ 6.5 mm (poz. 61 — 84 )

WKRETY IMBUSOWE DO KOSCI GABCZASTEJ @ 6.5 mm (poz. 85 — 108 ) na zaoferowanie wkretéw z
konicowka trokarowa zamiast samogwintujaca?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode pod warunkiem nieodplatnego dostarczenia
gwintownika

5.Czy Zamawiajacy zgodzi sie w zadaniu 1 pozycji:

WKRET KRZYZOWY SAMOGWINTUJACY KOSTKOWY (poz.109-117) oraz

WKRET IMBUSOWY SAMOGWINTUJACY KOSTKOWY (poz.118-126) na zaoferowanie wkretéw z
konc6wka trokarowa zamiast samogwintujaca?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ

6.Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 1 _poz. 127-129 podkladki o parametrach tak jak nizej :



6.Czy Zamawiajacy dopusci w zadaniu 1 poz. 127-129 podkiadki o parametrach tak jak nizej :

127 | @ 7.0 mm, dla wkretéw @ 2.7 — 4.0 mm szt. 10
128 | 9 10.0 mm, dla wkretéw @ 4.0 —4.5 mm szt, 10
129 | @ 13.0 mm dla wkretéw @ 4.5 — 7.0 mm szt. 10

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

7.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 1 poz. 127 podkladke o $rednicy @ 11 mm ?

ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy dopuszcza

8.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 1 poz. 128 podkiadke o $rednicy @ 16 mm ?

ODPOWIEDZ, — Zamawiajacy dopuszcza

9.Czy Zamawiajacy dopus$ci w Zadaniu 1 poz. 129 podktadke o $rednicy @ 19 mm ?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

10.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 3 dt. 120 mm?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

11.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 6 dt. 160 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

12.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 9 d}. 200 mm ?
ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy dopuszcza

13.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 10 d}. 210 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

14.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 20 d}. 170 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

15.Cay Zamawiajgcy dopusci w Zadaniu 2 poz. 27 d}. 200 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

16.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz. 29 dt. 220 lub 240 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

17.Czy Zamawiajacy dopudci w Zadaniu 2 poz.54 dt. 190 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

18.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.60 d}. 150 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

19.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.61 d}. 210 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajgcy dopuszcza

20.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.62 dt. 210 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajgcy dopuszcza

21.Czy Zamawiajgcy dopusci w Zadaniu 2 poz.64 d}. 310 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza




22.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.65-68 zaoferowanie
piytek ksztaltowych — L ,lewych tak jak nizej:

65. | Dhugos¢ 87 mm Otwory 2/4 szt. 2
66. | Dlugos¢ 119 mm Otwory 2/6 szt. ]
67. | Dhigos¢ 151 mm Otwory 2/8 szt. 2
68. | Dhugos¢ 183 mm Otwory 2/10 szt. 8

ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

23.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.69-72 zaoferowanie
ptytek ksztaltowych — L ,prawych tak jak nizej:

69. | Dhugos¢ 87 mm Otwory 2/4 Szt. 2
70. | Dhugos¢ 119 mm Otwory 2/6 SZt. 2
7. Dhlugosé 151 mm Otwory 2/8 SZt. 2
/2. Dlugos¢ 183 mm Otwory 2/10 szt. 8

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

24.Czy Zamawiajacy dopuéci w Zadaniu 2 poz.65-68 zaoferowanie

plytek ksztalttowych —T, tak jak nizej:

65. | Dhigo$¢ 80 mm Otwory 2/4 Szt. 2
66. | Dhigo$¢ 96 mm Otwory 2/5 szt. 2
67. | Dhigos¢ 112 mm Otwory 2/6 SZt. 2
68. | Dhigo$¢ 144 mm Otwory 2/8 Szt. 8

ODPOWIEDZ, — Zamawiajgcy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

25.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.69-72 zaoferowanie

ptytek ksztattowych —T, tak jak nizej:

69. | Dhigos¢ 80 mm Otwory 2/4 szt 2
70. | Dhugo$¢ 96 mm Otwory 2/5 szt 2
71, Dhigoé¢ 112 mm Otwory 2/6 szt. 2
72. | Dhigos¢ 144 mm Otwory 2/8 SZL. 8

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

26.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.65-68 zaoferowanie

phytek ksztalttowych —T, tak jak nizej:

65. | Dhlugos¢ 84 mm Otwory 2/4 Szt. 2
66. | Dhigos¢ 100 mm Otwory 2/5 Szt 2
67. | Dhugos¢ 116 mm Otwory 2/6 SZt. 2
68. | Dhugos$c 148 mm Otwory 2/8 szt. 8
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

27.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 2 poz.69-72 zaoferowanie

ptytek ksztaltowych —T, tak jak nizej:




69. | Dhigo$¢ 84 mm Otwory 2/4 szt. 2
70. | Dhigo$¢ 100 mm Otwory 2/5 szt. 2
71. | Dhugo$¢ 116 mm Otwory 2/6 Szt. 2 i
72. Dlugosc 148 mm Otwory 2/8 szt. 8

ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

28 Czy Zamama]acy dopusci w Zadaniu laniu nr 2 poz. 31-39 Druty Kirschnera z koricéwka zaokraglong ?

ODPOWIEDZ Zamaw:aqcy dopuszcza A

29.Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wydzielenie Zadania 2 nizej wymienionych pozycji, oraz utworzy nowe
zadanie, np. zadanie 2A? Pozwoli to na zwiekszenie konkurencyjnosci i obnizenie ceny produktéw w tych
ozycjach.

Lp g | Onis nrzedmiaty zamowienia [ Jedn miarv | Tla&é
GWOZD7 RUSHA @ 2.4 Materiat stal
1 Dhigodé 100 mm Szt 8
2 Dhigos¢ 115 mm Szt 5
3 Dhigos¢ 125 mm Szt 5
4 Dhigasé 140 mm Szt 5
5 Dhigosé 150 mm Szt 5
6 Dhigosé 165 mm Szt 5
7 Dhigos¢é 180 mm Szt 5
8 Dhigosé 190 mm Szt 5
9 Dhigodcé 205 mm Szt 5
10 Dhigos¢ 215 mm Szt 9
11 Dhigose 220 mm Szt 5
12 Diugosé 230 mm Szt 5
13 Dhigas¢ 240 mm Szt 5
GWOZ7D7 RUSHA @ 3.2 Material stal __
14 Dhigosé 100 mm Szt 5
15 Dhigos¢ 115 mm Szt 5
16 Dhigosdc 125 mm Szt 5
17 Dhigosé 140 mm Szt 5
18 Dhigoéc¢ 150 mm Szt 5
19 Dhigos¢ 165 mm Szt 5
20 Dhugosdc 180 mm Szt 5
21 Dhigos¢ 190 mm Szt 5
22 Dhigasé 205 mm Szt 5
23 Dhigasé 215 mm Szt 5
24 Dhigosé 220 mm Szt 5
25 Dhigase 230 mm Szt 5
26 Dhigosc 240 mm Szt 5
GWOZDZ7 RUSHA @ 4.0 Material stal
27 Dhigoséé¢ 215 mm Szt 5
28 Dhigos¢ 220 mm Szt 5
29 Dhigos¢ 230 mm Szt 5
30 Dhigosé 240 mm Szt 5
. MM Material stal
31 A10 Szt 20
32 hi2 Szt 20
33 714 Szt 30
34 A16 Szt 50
35 1.8 Szt 46
36 A20 Szt 45
37 @22 Szt 60
38 24 Szt 16
39 @30 = Szt 40
WWUMMSmI
40 @ 1.0 | Szt 16




41 @A12 Szt 10
42 A14 Szt 23
43 4316 Szt 24
44 1.8 Szt 15
45 2.0 Szt 21
46 22 Szt 54
47 24 1 Szt 19
48 @30 Szt 30
GROT STEINMANNA @ 4.0 Material stal
53 Dhigodé 150 mm Szt o)
54 Dhigoéé 180 mm Szt 5
55 Dhugosd¢ 200 mm Szt 5
56 Dhigasé 220 mm Szt 5
57 Dhigosé 250 mm Szt 5
58 Dhigos¢ 280 mm Szt 5
GROT STEINMANNA @ 5.0 Material stal
59 Dhigos¢ 150 mm Szt 5
60 Dhigosc 180 mm Szt 5
61 Dhiugosc 200 mm Szt 10
62 Dhugosc 220 mm Szt 10
63 Dhigas¢ 250 mm Szt 10
64 Dhigosé 280 mm Szt 10

ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ.

30.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu nr 2 poz. 75 wiertlo o srednicy @ 4,0 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

31.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu nr 2 poz. 78 wiertlo kaniulowane o srednicy @ 4.5 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

32.Czy Zamawiajacy w Zadaniu 4 poz. 1-17 wymaga wkretéw kaniulowanych o $rednicy

@ 70 mm ? Zamawiajagcy nie okreslit w

doprecyzowanie.

tych pozycjach jakiej srednicy wymaga. Prosimy o

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wymaga $rednice ; 7.0 mm dla w/w zadania

33.Czy Zamawiajqcy dopusci w Zadaniu 4 poz. 18 dt. gwintu 8 mm ?
ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STIWZ

34.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 18 di wkretu 24 mm ?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszeza

35.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 19 dt. gwintu 10 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

36.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 20 d}. gwintu 12 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

37.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 20 d} wkretu 34 lub 36 mm ?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

38.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 21 d}. gwintu 13 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

39.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 22 d}. gwintu 15 mm ?
ODPOWIEDZ ~ Zamawiajacy nie dopuszeza, zgodnie z SIWZ

40.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 22 di wkretu 44 lub 46 mm ?

ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza




41.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 23 dt. gwintu 16 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

42.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 24 dt wkretu 54 lub 56 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

43.Czy Zamawiajacy dopuéci w Zadaniu 4 poz. 24 dt. gwintu 18 lub 19 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

44.Czy Zamawiajacy dopuéci w Zadaniu 4 poz. 25 dt. gwintu 20 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

45.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 26 dt wkretu 64 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

46.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 26 dt. gwintu 21 mm ?
ODPOWIEDZ —~ Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

47.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 27 d} wkretu 68 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

48.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 27 d}. gwintu 23 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

49.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 28 dt wkretu 72 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

50.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 28 dt. gwintu 24 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

51.Czy Zamawiajacy dopusci w Zadaniu 4 poz. 29 dt wkretu 72 mm ?
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

52.Czy Zamawiajacy dopuéci w Zadaniu 4 poz. 29 di. gwintu 24 mm ?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

53. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ odstapi¢ w Zadaniu nr 1od wymogoéw utworzenia depozytéw , uzyczenia
instrumentarium w zakresie implantéw drobnych ujetych w tym zadaniu? Asortyment wystepujacy w
Zadaniu 1 tj. drobne implanty do zespoleri, wkrety, podktadki nie sg zwyczajowo przewidziane do depozytu.
Z doswiadczenia wiadomo iz trudno jest rozliczy¢ implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to,
ze ich prawidtowe rozliczenie polega na dokladnym podaniu serii oraz nr kantalowego zuzytych w trakcie
zabiegu wyrobéw, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania,
dlatego w praktyce sq one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zaméwierl. Wyroby te tez nie wymagaja
specjalistycznych instrumentariéw jak tez specjalistycznego szkolenia. Stad wnosimy jak na wstepie. W
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzglednienie zmian w SIWZ oraz w formularzu cenowym.

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgodg jak rowniez wskazuje na zapis umowa — projekt § 7
pkt.5.

54. Czy Zamawiajacy zgodzi sie odstapi¢ w Zadaniu nr 2-4 od wymogoéw utworzenia depozytow ,
uzyczenia instrumentarium w zakresie implantéw drobnych ujetych w tym zadaniu? Asortyment
wystepujacy w Zadaniu 2-4 tj. drobne implanty do zespolen, wkrety, podktadki , drobne plytki , druty,
gwozdzie, nie sq zwyczajowo przewidziane do depozytu. Z doéwiadczenia wiadomo iz trudno jest rozliczy¢
implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, ze ich prawidtowe rozliczenie polega na dokladnym
podaniu serii oraz nr kantalowego zuzytych w trakcie zabiegu wyrobéw, co przez drobne gabaryty w



warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania, dlatego w praktyce sa one sprzedawane na
podstawie tradycyjnych zaméwieri. Wyroby te tez nie wymagaja specjalistycznych instrumentariéw jak tez
specjalistycznego szkolenia. Stad wnosimy jak na wstepie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o
uwzglednienie zmian w SIWZ oraz z w formularzu cenowym.

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode jak réwniez wskazuje na zapis umowa — projekt § 7
pkt.S.

55. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w zadaniu numer 7, punkcie 4, $rub tytanowych o
dhugosci od 4 do 20 mm przy zachowaniu wszystkich pozostatych parametrow.
ODPOWIEDZ —~ Zamawiajacy wyraza zgode

56. Czy Zamawiajagcy wymaga utworzenia banku implantéw w zakresie Zadari 1, 2, 3, 4?2 Jezeli tak
zwracamy sie z pro$bg o odstapienie od tego wymogu.
ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy wyraza zgode na odstapienie od tego wymogu.

57. Czy Zamawiajacy w Zadaniu 2 poz. 68 dopusci mozliwoéé zaoferowania plytki o dhlugosci 135 mm
ilo$¢ otwordw ?/7? }
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

58. Czy Zamawiajacy w Zadaniu 2 poz. 72 dopusci mozliwos¢ zaoferowania pytki o ilosci otworéw 2/7?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy dopuszcza

59. Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 4 poz.19-29 dopusci mozliwoéé zaoferowania wkretéw z gwintem o
diugosci 12mm?
ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z STWZ

60. Czy Zamawiajacy w Zadaniu 5 poz. 1 dopusci mozliwoéé¢ zaoferowania plyt DHS o db. od 48 do 144
mm ze skokiem co 16mm?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

61. Czy Zamawiajacy w Zadaniu 5 poz. 3 dopusci zaoferowanie ruby zespalajacej o dt. gwintu 22 mm
zamiast 18 mm?

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy dopuszcza

62. Czy Zamawiajacy w Zadaniu 5 wymaga zaoferowania implantéw wykonanych ze stali oraz z tytanu
bezpiecznego dla pacjentéw alergicznych?
ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy nie wymaga.

63. Zadanie 1

- POZ. 31 - 84, 109-117 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wkretéw krzyzowych z
zachowaniem pozostatych opiséw zgodnie z STWZ
ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

64. Zadanie 4

- POZ. 17 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 7 Materiat
stal, dt. 120 mm

ODPOWIEDZ - Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ

- POZ. 18 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Material
stal, dt. wkretu 24 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

- POZ. 20 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Material
stal, d}. wkretu 34 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy wyraza zgode



- POZ. 22 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Materiat
stal, d}. wkretu 44 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

- POZ. 24 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Material
stal, dt. wkretu 54 mm

ODPOWIEDZ, - Zamawiajacy wyraza zgode

- POZ. 26 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Materiat
stal, dt. wkretu 64 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

- POZ. 28 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Materiat
stal, dt. wkretu 74 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy wyraza zgode

- POZ. 29 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie WKRETY KANIULOWANE @ 4,5 Material
stal, di. wkretu 74 mm

ODPOWIEDZ — Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z STWZ

65. W zwigzku z produkcjg poszczegélnych komponentéw przez Producentéw Europejskich czy
Zamawiajacy dopusci etykiety w jezyku obowiazujgcym dla kraju danego producenta wyrobu medycznego
spetniajace wymogi cytowanej ustawy o wyrobach medycznych?

Ustawa o wyrobach medycznych jasno okreéla, ze »Dopuszcza sig, aby wyroby przeznaczone do uzywania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym uzytkownikom mialy oznakowania lub
instrukcje uzywania w jezyku angielskim, z wyjatkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, ktére
podaje sie w jezyku polskim lub wyraza za pomoca zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych
kodéw.” (Art.14. Pkt.2).

ODPOWIEDZ, — Zamawiajacy dopuszcza

66. Czy zamawiajacy, nawigzujac do § 9. Pkt. 5 wzoru umowy dopuéci dostarczenie instrumentarium
uzyczane na czas trwania zabiegu operacyjnego nie pézniej niz 48 godzin przed data planowanego zabiegu ?

ODPOWIEDZ — Zamawiajgcy nie dopuszeza, zgodnie z umowa- projekt.




